SLFIHIAL 1IVE, OV, JAUVVIUTIL OLAINILS VYV 1T NRELDINIL T
ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica
Tel. 71 312-09-20 Fax. 71 312-14-98
E-mail: sekretariat@szpital-trzebnica.pl
NIP: 915-15-23-806 REGON: 000308761 KRS: 0000033125
www.szpital-trzebnica.pl

Trzebnica, dnia 20.09.2017 .

ODPOWIEDZI nr 1
na zapytania dotyczace tresci SIWZ

Szpital im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Trzebnicy, jako Zamawiajacy w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawe sprzetu
medycznego jednorazowego uzytku (Nr sprawy: ZP/14/2017), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), przekazuje tres¢
zapytan wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci elektrody dzielone, owalne dla dorostych i dzieci, o powierzchni
przewodzenia 110cm2, dlugos¢ elektrody 122 mm, szerokos¢ elektrody 176mm, pokryte
hydrozelem oraz wyposazone w specjalny pas, ktéry zapewnia bezpieczne rozprowadzenie
pradu na calej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczenstwo pacjenta
podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzen od strony elektrody biernej ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci kabel jednorazowej elektrody neutralnej o dtugosci 3m lub 5m?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza w Pakiecie nr 75 poz. 4 kabel jednorazowej elektrody
neutralnej o dtugosci 5 m.

Pytanie nr 3 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 4
Zwracamy si¢ z prosba o udzielenie informadji jakiego jaki wtyk ma mie¢ kabel elektrody
neutralnej ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze kabel elektrody neutralnej ma posiadac bolec pasujacy
do aparatu ERBE, EMED, KLS MARTIN.

Pytanie nr 4 — dotyczy Pakiet nr 2
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania w pakiecie 2 igiel jednego producenta, w celu
tatwiejszej identyfi-kacji?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 2 igiet jednego
producenta, w celu tatwiejszej identyfikacji.

Pytanie nr 5 — dotyczy Pakiet nr 2 poz. 6-7
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania w poz. 6 i 7 igiel z ostrzem krotko i dtugoscietym?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 2 w poz. 6
i 7 igiet z ostrzem krotko i dtugoscietym.
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Pytanie nr 6 — dotyczy Pakiet nr 2 poz.1-7i 9
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania w poz.1-719 igiel, posiadajacych na opakowaniu
jednostkowym oznaczenie rodzaju dtugosci scigcia ostrza?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga za zaoferowania w Pakiecie nr 2 poz. 1-7
i 9 igiet, posiadajacych na opakowaniu jednostkowym oznaczenie rodzaju diugosci sciecia
ostrza

Pytanie nr 7 — dotyczy Pakiet nr 2 poz. 8
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 8 igle motylek 0,6x19 z drenem 30 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 8 — dotyczy Pakiet nr 3
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania igle 0,8x40 polerowana elektromechanicznie?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 9 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 1 kaniule dozylne z samodomykajacym sie
koreczkiem portu bocznego, z portem bocznym umieszczonym nie centralnie nad
skrzydetkami, ale w spos6b zapew-niajacy rowniez stabilnos¢ podczas uzywania , w rozmiarze
1,1x32, przeptyw 65ml/min, opakowanie typ Tyvec, pozostate parametry bez zmian?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 10 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania w poz. 2 kaniule dozylne z samodomykajacym sie
koreczkiem portu bocznego, z portem bocznym umieszczonym nie centralnie nad
skrzydetkami, ale w sposéb zapew-niajacy rowniez stabilnos¢ podczas uzywania, w rozmiarze
1,3x45, przeptyw 95ml/min, opakowanie typ Tyvec, pozostate parametry bez zmian?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 11 — dotyczy Pakiet nr 7
Prosze o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje kolca przelewowego zakonczonego
portem bezigto-wym?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy w Pakiecie nr 7 oczekuje zaoferowania kolca przelewowego
zakonczonego portem beziglowym.

Pytanie nr 12 — dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy w zakresie pakietu nr 4 dopusci: Kaniule do portu bocznego, bez
zdejmowalnego elementu, ze skrzydetkami utatwiajacymi wprowadzenie, z 3 paskami RTG,
wykonane z teflonu, rozmiary:

24G/ 0,74 x 19mm, przeptyw 29ml/min;

26G/ 0,64 x19mm, przeptyw 19ml/min ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 13 — dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiajacy w pakiecie nr 6 dopusci: kaniule z portem iniekcyjnym i skrzydetkami,
z tréjkatnym ostrzem igly i stozkowata koncowka kaniuli, wykonane z poliuretanu
w nastepujacych rozmiarach:

¢ 22G (0,90) - dt. 25mm; przeplyw 42 ml/min

* 20G (1,00)- di. 32mm; przeptyw 59 ml/min

¢ 18G (1,30) - dt. 32mm; przeptyw 103 ml/min

e 18G(1,30)- dt. 45mm; przeptyw 96 ml/min

* 17G (1,50)- dt. 45mm; przeptyw 155 ml/min

* 16G (1,75)- di. 45mm; przeptyw 225 ml/min

* 14G (2,00)- di. 45mm; przeplyw 290 ml/min ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 kaniuli o ww.
parametrach..

Pytanie nr 14 — dotyczy Pakiet nr 6
Czy Zamawiajacy wymaga, aby port dostepu bocznego umieszczony byt centralnie pomiedzy
skrzydetkami kaniuli, zapewniajac catkowita stabilnos¢ podczas uzywania portu bocznego ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 15 — dotyczy Pakiet nr 5
Czy Zamawiajacy wymaga, aby kaniule posiadaly minimum 3 paski kontrastujace w RTG ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 16 — dotyczy Pakiet nr 61
Czy Zamawiajacy wyrazie zgode na zaproponowanie mankietow w rozmiarach? Reszta bez

zmian.

Lp. | Opis przedmiotu zamowienia rozmiar M

Mankiety ~ neonatologiczne  do
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia
krwi w 5 rozmiarach jednorazowe,
uniwersalne

3.3-5.6 cm szt.

Mankiety =~ neonatologiczne do
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia

. yineg ‘p . 4.2-7.1 cm szt.
krwi w 5 rozmiarach jednorazowe,

uniwersalne

Mankiety ~ neonatologiczne do
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia
krwi w 5 rozmiarach jednorazowe,
uniwersalne

5-10.5 cm szt.




Mankiety ~ neonatologiczne  do
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia

4. . . . 6.9-11.7 cm | szt.
krwi w 5 rozmiarach jednorazowe,
uniwersalne
Mankiety ~ neonatologiczne do
nieinwazyjnego pomiaru cisnienia
A yjnego p 8.9-15 cm szt.

krwi w 5 rozmiarach jednorazowe,

uniwersalne

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 17 — dotyczy Pakiet nr 58

Czy Zamawiajacy wyrazie zgode na zaproponowanie uniwersalnych jednorazowych czujnikow
do pulsoksymetru dla noworodkéw o masie ciala do 3,0 kg przylepcowy, z koficéwka do RS
2327

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 18 — dotyczy Pakiet nr 82 poz. 1-2

Wnosimy o dopuszczenie mozliwoéci skladania ofert w poz. 1 i 2 na wkiady workowe
jednorazowego uzytku Serres wyposazone tylko w jedno obrotowe przylacze w pokrywie
(kréciec do pacjenta) typu schodkowego o pojemnosci : 1000ml (dla poz.1) i 2000ml (dla poz.2),
ktére byly juz przedmiotem dostaw do Zamawiajacego w latach 2007-2016 w ramach umow
przetargowych.

Zamawiajacy dysponuje osprzetem (pojemnikami i uchwytami do proponowanych wkladow
workowych systemu Serres.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 19 — dotyczy Pakiet nr 82

Wnosimy o wyjasnienie , czy dla udowodnienia wlasciwosci bakteriobdjczych wymagane
bedzie przedstawienie polskich certyfikatow przeprowadzonych badann wydanych przez
Sanepid, PZH lub inne niezalezne od oferenta polskie laboratoria badawcze.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga przedstawienia certyfikatow udowodnienia wiasciwosci
bakteriobdjczych przeprowadzonych badan zgodnie z normami ISO 22196:2011. W zwiazku z
tym, Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ SIWZ dodajac w Rozdz. 3 pkt 3 ppkt 2) nastepujacy zapis
,b) Certyfikat potwierdzajacy wtasciwosci bakteriobdjcze przeprowadzonych badan zgodnie z
normami ISO 2219:2011 — dotyczy Pakietu nr 82.”

Byto:

,Rozdz. VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spetnienie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spelnienie przez oferowane
dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca dotacza do oferty aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie w zakresie
wskazanym w zataczniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspolnego ubiegania



sie 0 zamowienie przez Wykonawcow, o$wiadczenie, o ktérym mowa w pkt 1. skfada kazdy z
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Oéwiadczenie to ma potwierdzac¢ brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
2 otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu
oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzér oéwiadczenia stanowi
zatacznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym - nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dziei zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZD, tj.:

1) Oéwiadczen i dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

a) Zamawiajacy nie bedzie zadal od Wykonawcow przediozenia o$wiadczen i
dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, oprocz
oéwiadczenia (zalacznik nr 3 do SIWZ), o ktérym mowa w pkt 1., skfadanego przez
Wykonawce wraz z oferta.

2) Os$wiadczen na potwierdzenie spelniania przez oferowane dostawy wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego:

a) W przypadku wyrobow medycznych - oéwiadczenie, ze oferowane produkty sa
dopuszczone do obrotu i stosowania w placowkach stuzby zdrowia, zgodnie z ustawq z
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 tj.) i posiadaja
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty wymagane przez prawo
~ sporzadzone wg wzoru zalacznika nr 5 do SIWZ lub o$wiadczenie, ze oferowany
produkt nie nalezy do grupy wyrobow medycznych.

4. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.”

est:

Rozdz. VI. Wykaz o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych spefnienie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz spetnienie przez oferowane
dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca dotacza do oferty aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenie w zakresie
wskazanym w zafaczniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w os$wiadczeniu stanowia wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspolnego ubiegania
sie 0 zamowienie przez Wykonawcow, oéwiadczenie, o ktorym mowa w pkt 1. sktada kazdy z
Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamowienie. Oéwiadczenie to ma potwierdza¢ brak



podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje brak podstaw
wykluczenia.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
2 otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiajacemu
oéwiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym Wykonawca nie prowadza do
zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zambwienia. Wzér oéwiadczenia stanowi
zatacznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym - nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien ztozenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) Oéwiadczen i dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

a) Zamawiajacy nie bedzie Zzadal od Wykonawcow przediozenia o$wiadczen i
dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, oprocz
o$wiadczenia (zatacznik nr 3 do SIWZ), o ktérym mowa w pkt 1., sktadanego przez
Wykonawce wraz z oferta.

2) Oswiadczen na potwierdzenie spelniania przez oferowane dostawy wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego:

a) W przypadku wyrobow medycznych - oéwiadczenie, ze oferowane produkty sa
dopuszczone do obrotu i stosowania w placéwkach stuzby zdrowia, zgodnie z ustawa z
dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 tj.) i posiadaja
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty wymagane przez prawo
— sporzadzone wg wzoru zatacznika nr 5 do SIWZ lub o$wiadczenie, ze oferowany
produkt nie nalezy do grupy wyrobéw medycznych.

b) Certyfikat potwierdzajacy wlasciwosci bakteriobdjcze przeprowadzonych badan
zgodnie z normami ISO 2219:2011 - dotyczy Pakietu nr 82.

4. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.”

Pytanie nr 20 — dotyczy Pakiet nr 82
Czy oferowane wklady workowe majq by¢ zapakowane w formie catkowicie sprasowanej

zajmujacej mato miejsca?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 82
wktady workowe byty zapakowane w formie catkowicie sprasowanej zajmujacej mato miejsca.

Pytanie nr 21 — dotyczy Pakiet nr 82
Czy krdcéce przytaczeniowe we wktadach workowych maja by¢ schodkowane dla zapewnienia
szczelnosci potaczen i dopasowane do drenow medycznych o réznych srednicach?



Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 82 zaoferowane krocee przytaczeniowe
we wkladach workowych powinny by¢ schodkowane dla zapewnienia szczelnosci polaczen i
dopasowane do drenéw medycznych o r6znych $rednicach.

Pytanie nr 22 — dotyczy Pakiet nr 76 poz. 1-2

Czy Zamawiajacy dopusci podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania
zawierajacego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztuke z doktadnoscia do
czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod sa bardzo niskie, proponowane
rozwiazanie datoby wykonawcom mozliwos¢ zaoferowania korzystniejszej ceny facznej.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopusci.

Pytanie nr 23 — dotyczy Pakiet nr 76 poz. 9

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z prosba o wyjasnienie czy w pozydji nr 9 nalezy zaoferowac
papier gtadki czy w kratke?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, i7 w Pakiecie nr 76 poz. 9 nalezy zaoferowac papier w
kratke.

Pytanie nr 24 — dotyczy Pakiet nr 25 poz. 1-3
Czy Zamawiajacy w Pakiecie nr 25 w pozycjach 1, 2 i 3 dopusci zestaw do przezskornej
tracheotomii metoda Seldingera z prowadnica i jednostopniowym rozszerzadtem o ksztalcie

,rogu nosorozca” z warstwa poslizgowa o migkkim koncu i ergonomicznym uchwycie
w rozmiarach odpowiednio 7, 819?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 25 - dotyczy Pakiet nr 47 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopusci nieinwazyjny uniwersalny system mocowan w rozmiarze malym
preferowany i uznany za wystarczajaco mocny i stabilny spos6b zabezpieczania linii, sond,
przewodow wszelkiego typu cewnikéw o anatomicznym, eliptycznym ksztalcie z zwezeniem

w $rodkowej jego czesci. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia zyly i jest korzystne
w zapobieganiu CRBSI do ktorej dochodzi wskutek migradji flory bakteryjnej. Mocowanie jest
produktem bez lateksowym redukujac tym samym ryzyko wystapienia reakdji alergicznych.
Produkt jest wyjatkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczajacy powietrze. Zastosowano
w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy material w postaci poliuretanu wzmocnionego
silikonowanym, bez wiokninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewnikow moze
catkowicie wyeliminowa¢ koniecznos¢ ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszajac tym
samym ilo$¢ czynnosci zabiegowych oraz mozliwos¢ wystapienia nadkazenia. Dwuwarstwowa
taéma Velcro umozliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia potozenia
mocowanej linii bez koniecznosci kazdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt
pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk
produktu z przeliczeniem zamawianej ilosci.

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 47 i stworzy osobny
pakiet?



Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie nieinwazyjnego uniwersalnego systemu
mocowan w rozmiarze malym preferowany i uznany za wystarczajaco mocny i stabilny sposob
zabezpieczania linii, sond, przewodow wszelkiego typu cewnikéw o anatomicznym,
eliptycznym ksztalcie z zwezeniem w $rodkowej jego czeéci. Jednoczesnie Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wydzielenie pozydji 1 z Pakietu nr 47.

Pytanie nr 26 — dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu pochodzenia wszystkich produktow z tego pakietu od
jednego producenta?

Nie ma to wptywu na zastosowanie oraz jakos¢ produktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 - dotyczy Pakiet nr 10
poz. 1 Czy Zamawiajacy dopusci wycene za opakowanie 2’100 szt. z odpowiednim

przeliczeniem ilosci?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza w Pakiecie nr 10 wycene za opakowanie a"100 szt. z
odpowiednim przeliczeniem ilosci.

Pytanie nr 28 — dotyczy Pakiet nr 79
poz. 7 Czy Zamawiajacy dopusci maske do podawania tlenu z drenem dla dorostych M,L?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 - dotyczy Pakiet nr 72 poz. 1

Czy Zamawiajacy w pozycji 1 Pakietu nr 72 dopusci zaoferowanie ENDOBAG’a o pojemnosci
400 ml, érednica otworu 11 cm, catkowita dtugoé¢ w wersji zamknietej 49 cm, gotowej do pracy
46 cm, uchwyt z dwoma oczkami na palce, pozostale parametry zgodne z opisem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 72 poz. 1
asortymentu o ww. parametrach.

Pytanie nr 30 — dotyczy Pakiet nr 72 poz. 2
Czy Zamawiajacy w pozycji 2 Pakietu nr 72 dopusci zaoferowanie ENDOBAGa o rozmiarze 16

x 20 cm, pojemno$¢ 800 ml, ni¢ metalowa, érednica otworu wejsciowego 16 cm, pozostate
parametry zgodne z opisem.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 72 poz. 2
asortymentu o ww. parametrach.

Pytanie nr 31 — dotyczy Pakiet nr 42 poz. 1-2
Prosimy o dopuszczenie lyzek mikrobiologicznie czystych. Prosimy o wyjasnienie, czy
Zamawiajacy ma na mysli tyzki w tzw. zielonym standardzie?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy W Pakiecie nr 42 poz. 1-2 dopuszcza zaoferowanie tyzek



mikrobiologicznie czystych.

Pytanie nr 32 — dotyczy Pakiet nr 58

Prosimy o dopuszczenie czujnika jednorazowego dla noworodkéw o wadze do 3 kg.

Prosimy o podanie pulsoksymetru, z jakim ma byc¢ kompatybilny czujnik lub podanie nr
katalogowego oryginalnego lub obecnie uzywanego czujnika . Czy czujnik ma by¢ wpinany
bezposrednio do monitora, czy do kabla przediuzajacego?

Odpowiedz: Zamawiajacy w Pakiecie nr 58 dopuszcza zaoferowanie czujnika dla noworodkow
o wadze do 3 kg. Zaoferowany czujnik musi by¢ kompatybilny z pulsoksymetrem NELLKOR i
by¢ wpinany do kabla przedtuzajacego.

Pytanie nr 33 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni 125 cm2

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. Pozostale parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie elektrody o dtugosci kabla 2,4 Tub 4,0 m

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 75 poz. 2 elektrody
o dtugosci kabla 2,4 lub 4,0 m.

Pytanie nr 35 — dotyczy Pakiet nr 90
Czy Zamawiajacy uzna warunek transparentnosci mankietu za spelniony, jesli przezroczysta
bedzie przednia kieszeri, umozliwiajaca podglad poziomu ptynu?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy W Pakiecie nr 90 uzna warunek transparentnoéci mankietu za
spelniony, jesli przezroczysta bedzie przednia kieszen, umozliwiajaca podglad poziomu ptynu

Pytanie nr 36 - dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3-4
Prosimy o dopuszczenie strzykawek z rozszerzong skala 0 20 %.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 37 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 7
Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie strzykawki j.u tuberkulinowej ze skala 0,01 ml z
naktadana igta 0,45 x 13 mm.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 38 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 7
Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie strzykawki j.u tuberkulinowej ze skala 0,025 ml z
nakladana igta 0,45 x 13 mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 39 — dotyczy Pakiet nr 2 poz. 8
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igly typu motylek w rozmiarze 0,6 * 30mm.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 40 — dotyczy Pakiet nr 2 poz. 8
Prosimy Zamawiajacego O dopuszczeni igly typu motylek pakowanej po 100 szt. z mozliwoscia
przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 41 — dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie kaniul do zyt obwodowych dla noworodkéw i dzieci wykonanej z FE,
widocznej w USG I RTG. Zaréwno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Panstwa
opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul BD co nie daje mozliwosci zlozenia
konkurencyjnej oferty jakosciowej i cenowej innym producentom.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 20 G 1,1 x 32 0 przeptywie 55 ml/

min z koreczkiem portu bocznego samodomykajacym si¢ umieszczonym W osi skrzydelek.
Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 43 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie kaniuli bezpiecznej 18 G 1,1 x 32 0 przeptywie 85 ml/
min z koreczkiem portu bocznego samodomykajacym si¢ umieszczonym w osi skrzydelek.
Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 44 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji knuli w rozmiarze 2,05 x 45 mm. Pozostate zapisy zgodnie
z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 45 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-6
Czy Zamawiajacy wymaga kaniuli z 2 widocznymi paskami w promieniach RTG.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie nr 6 poz. 1-6 zaoferowania
kaniuli z 2 widocznymi paskami w promieniach RTG.

Pytanie nr 46 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-6




Czy Zamawiajacy wymaga kaniuli z 4 widocznymi paskami w promieniach RTG, ktore] cewnik
jest wykonany z FEP w rozmiarach

Rozmiar kaniuli | Rozmiar cewnika w | Przeptyw ml/min
(GAUGE) mm
14 G 2,20 x 45 290
16 G 1,70 x 45 180
17 G 1,50 x 45 130
18G 1,20 x 45 90
1,20 x 38
20G 1,00 x 32 57
22G 0,80 x 25 33

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie nr 6 poz. 1-6 zaoferowania
kaniuli z 4 widocznymi paskami w promieniach RTG, ktore;j cewnik jest wykonany z FEP w
ww. rozmiarach.

Pytanie nr 47 — dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1
Prosimy Zmawiajacego o dopuszczenie aparatu do przetaczania ptynow infuzyjnych j. u. z
komora kroplowa o dtugosci 4,5 cm. Pozostate zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 48 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1
Czy Zamawiajacy wymaga aby na koreczku do kaniuli na opakowaniu jednostkowym i

zbiorczym oznaczenia nazwy producenta zgodnie z zapisami ustawy 0 wyrobach medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga aby zaoferowane w Pakiecie nr 10 poz. 1
koreczki do kaniuli posiadaly na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym oznaczenia nazwy
producenta zgodnie z zapisami ustawy 0 wyrobach medycznych.

Pytanie nr 49 - dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1
Czy Zamawiajacy wymaga koreczka do kaniuli, ktéry posiada trzpien ponizej jego krawedzi co

zwieksza aseptyka pracy personelu medycznego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga.

Pytanie nr 50 — dotyczy Pakiet nr 47 poz. 2
Prosimy Zamawiajacego O wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu pozwoli to na

pozyskanie korzystnej oferty jakosciowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 — dotyczy Pakiet nr 47 poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie okleiny przezroczystej w rozmiarze 9x11 cm.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 52 — dotyczy Pakiet nr 65 poz. 1
Prosimy zamawiajacego o dopuszczenie strzykawki bursztynowej 20 ml z jednostronna skala

pomiarowa.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 53 — dotyczy Pakiet nr 6 poz.1-7

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie kaniul dozylnych o ponizszych parametrach :

Kaniula dozylna wykonana z wysoce termowrazliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula
wyposazona w 4 paski RTG inkorporowane w materiat cewnika, port boczny wyposazony w
teflonowa zastawke do wstrzyknie¢, samodomykajacy sie korek portu bocznego typu "click”,
dciecie igly typu "Back Cut". Bez sawartosci lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone
bezposrednio na kaniuli. Rozmiary odpowiednio do pozycji w pakiecie :

Pozycja 1 : 22G/25mm, przeptyw 36ml/min

Pozycja 2 : 20G/32mm, przeptyw 60ml/min

Pozycja 3 : 18G/45mm, przeptyw 90ml/min

Pozycja 4 : 18G/32mm, przeptyw 90ml/min

Pozycja 5 : 17G/45mm, przeptyw 125ml/min

Pozycja 6 : 14G/45mm, przeptyw 240ml/min

Pozycja 7 : 16G/45mm, przeptyw 180ml/min

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 54 — dotyczy Pakiet nr 29 poz. 4
Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie zestawu do stymulacji nerwéw z iglta 21G. Pozostate

wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 55 — dotyczy Pakiet nr 29 poz. 5
Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie zestawu do stymulacji nerwow z igla 21G. Pozostate
wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 56 — dotyczy Pakiet nr 29 poz. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igty do blokad o szlifie 20°

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 57 — dotyczy Pakiet nr 29 poz. 6
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igty do blokad o szlifie 20°

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 58 - dotyczy Pakiet nr 29 poz. 7
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie igty do blokad o szlifie 20°

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 59 — dotyczy Pakiet nr 48

Prosimy Zamawiajacego O dopuszczenie przyrzadu do pobierania i przygotowania lekéw o
ponizszych parametrach :

Przyrzad do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania ptynéw do / z fiolek i butelek, o
ergonomicznym ksztalcie utatwiajacym wygodne uzycie, posiadajacy ostry kolec wprowadzany
do fiolki lub butelki, z koncéwka Luer Lock z zintegrowang ostona zabezpieczajaca koncowke
Luer Lock przed kontaminacja, z komora z samodomykajaca si¢ zatyczka w kolorze zielonym
zapewniajac szybkie otwieranie i szczelne zamkniecie, z filtrem bakteryjnym 0,45y, o b. matej
przestrzeni martwej, kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojacymi dostepnymi na
rynku polskim. Sterylny .Opakowanie folia-papier '

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 60 — dotyczy Pakiet nr 57

Prosimy Zamawiajacego O doprecyzowanie czy wymaga woreczka chroniacego dzieci przed
utrata ciepta o nastepujacych parametrach :

Sterylny woreczek do owinigcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniacy przed
hipotermia. Wykonany z podwéjnego polietylenu (warstwa zewnetrzna i wewnetrzna), w petni
przezroczystego, nieszeleszczacego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym
kapturkiem pozwalajacym na idealne dopasowanie do glowy dziecka, centralnie otwierany, z
hermetycznym zamknigciem. Gwarantujacy pelny dostep do ciata dziecka, umozliwiajacy tatwe

umieszczenie urzadzen monitorujacych, cewnikow dozylnych i pepowinowych. Woreczek
wyposazony w dopasowujacq si¢ pianke zwiekszajaca komfort dziecka, pomagajaca W
utrzymaniu otwartych drog oddechowych poprzez podniesienie barkoéw, stabilizujaca pozycje
dziecka. Dostepny w rozmiarach matym (kod kat. 37.09.14), srednim (kod kat. 37.09.15) i duzym
(kod kat. 37.09.16).

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 57 wymaga zaoferowania woreczka
chronigcego dzieci przed utrata ciepfa o nastepujacych parametrach: sterylny woreczek do
owiniecia dziecka natychmiast po urodzeniu, chronigcy przed hipotermia. Wykonany z
podwdéjnego polietylenu (warstwa zewngtrzna i wewnetrzna), w pelni przezroczystego,
nieszeleszczacego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem
pozwalajacym na idealne dopasowanie do glowy dziecka, centralnie otwierany, z
hermetycznym zamknigciem. Gwarantujacy petny dostep do ciata dziecka, umozliwiajacy fatwe
umieszczenie urzadzen monitorujacych, cewnikow dozylnych i pepowinowych. Woreczek
wyposazony w dopasowujaca si¢ pianke zwigkszajaca komfort dziecka, pomagajaca W
utrzymaniu otwartych drog oddechowych poprzez podniesienie barkow, stabilizujaca pozycje
dziecka.

Pytanie nr 61 — dotyczy Pakiet nr 48
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w pakiecie 48 sterylnego przyrzadu Ekstra



Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania

lub wstrzykiwania ptynéw do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzajacym (bakteryjnym)
3um i filtrem czasteczkowym (ptynéw) 5 um, posiadajacy ostry kolec wprowadzony do fiolki
lub butelki zabezpieczony sterylna ostonka koncowka Luer Lock ostonigtej komora otwieranag i
zamykana jednorecznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o duzej
powierzchni, bez zastawki zwrotnej, ktory jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami
stojacymi dostgpnymi na rynku polskim?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 62 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne typu bezpiecznego, powinny by¢ w
pelni zgodne z obowiazujaca dla kaniul dozylnych norma PN-EN 10555-5 ,Jatowe cewniki
wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku”.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 5 poz. 1-2 zaoferowane kaniule
dozylne typu bezpiecznego, powinny by¢ w petni zgodne z obowiazujaca dla kaniul dozylnych
norma PN-EN 10555-5 , Jafowe cewniki wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku”.

Pytanie nr 63 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie do skladania ofert na kaniule dozylne typu bezpiecznego, 2
automatycznie aktywujacym  si¢ plastikowym, metalowym lub metalowo-plastikowym
zabezpieczeniem ostrza oraz posiadajace 4 paski kontrastujace w RTG /zamiast wymaganych 3
paskow/, spelniajace wszelkie pozostale wymogi siwz, O pOSZerzy grono potencjalnych
Wykonawcow.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 64 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2
Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza do skfadania ofert na kaniule dozylne
typu bezpiecznego, ktérych rozmiary srednicy zewnetrznej cewnika wyrazone s3 W

miedzynarodowych jednostkach Gauge, ktorych doktadna konwersja na milimetry nie jest
mozliwa ze wzgledu na obowiazujace przy przeliczeniach przyblizenia i dopuszcza tolerancje
+/- 0.1mm, zgodnie z PN-EN ISO 10555-5, ktéra ustanawia rownowazne rozmiary $rednic w
milimetrach, odpowiadajace temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 65 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne typu bezpiecznego, powinny posiadac

minimum jedno z nastgpujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa wlasna
kaniuli - oznaczone na samej kaniuli dozylnej, a wszystkie z wymienionych oznaczen, na
opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informacje na jakiej podstawie zamawiajacy
dokona skutecznego i wiarygodnego zgloszenia ewentualnego wystapienia incydentu
medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych.



Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze zaoferowane w Pakiecie nr 5 poz. 1-2 kaniule
dozylne typu bezpiecznego, powinny posiada¢ minimum jedno z nastepujacych oznaczen: nr
kat., nr serii, logo producenta, nazwa wiasna kaniuli - oznaczone na samej kaniuli dozylnej, a
wszystkie z wymienionych oznaczen, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie nr 66 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne ze wzgledow na wymagang aseptyke
uzytkowania powinny posiadac koreczki zabezpieczajace luer-lock z trzpieniem zamykajacym
$wiatlo kaniul potozonym ponizej wiasnej krawedzi.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz zaoferowane w Pakiecie nr 5 poz. 1-2 powinny
kaniule dozylne ze wzgledow na wymagana aseptyke uzytkowania powinny posiada¢ koreczki
zabezpieczajace luer-lock z trzpieniem zamykajacym s$wiatto kaniul potozonym ponizej
wlasnej krawedzi.

Pytanie nr 67 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2

Prosimy o potwierdzenie, iz zapis siwz cyt. ,Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO”, oznacza
wymég zaoferowania kaniul dozylnych z barwnym oznaczeniem przynajmniej skrzydefek
mocujacych oraz korka portu bocznego, zgodnym z miedzynarodowym kodem rozmiaréw i
standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 , Jatowe cewniki wewnatrznaczyniowe do
jednorazowego uzytku. Czes¢ 5 Cewniki wprowadzane na igle”, ulatwiajacym
natychmiastowa identyfikacje rozmiaru, takze w sytuacjach nagtych.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz zapis SIWZ w Pakiecie nr 5 poz. 1-2 ,Kodowane
kolorystycznie zgodnie z 1SO”, oznacza wymog zaoferowania kaniul dozylnych z barwnym
oznaczeniem przynajmniej skrzydetek mocujacych oraz korka portu bocznego, zgodnym z
miedzynarodowym kodem rozmiaréw i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5.

Pytanie nr 68 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1-2

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. ,Kodowane kolorystycznie zgodnie z ISO”,
oznacza wymoég zaoferowania kaniul typu bezpiecznego, ktérego opakowanie jednostkowe
posiada takze fabryczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z miedzynarodowym
kodem rozmiaréw wg ISO.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy w Pakiecie nr 5 po. 1-2 wymaga zaoferowania kaniul typu
bezpiecznego, ktorego opakowanie jednostkowe posiada takze fabryczne, kolorystyczne
oznaczenie rozmiaru, zgodne z miedzynarodowym kodem rozmiarow wg ISO.

Pytanie nr 69 — dotyczy Pakiet nr 5 poz.1

Prosimy o dopuszczenie do skladania ofert na kaniule dozylne typu bezpiecznego 20G /1/1mm/
o diugosci 33mm /zamiast wymaganych 32mm/ oraz o przeptywie 61ml/min /zamiast
wymaganych 59ml/min/, jednego z europejskich liderow w produkdji kaniul dozylnych,
spelniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.

Whioskowana tolerancja w dtugosci oraz wielkosci przeptywu nie wplywa w istotny sposob na
parametry uzytkowe kaniuli, a poszerza grono potencjalnych Wykonawcow.




Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 70 — dotyczy Pakiet nr 6 poz.1-7

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne powinny by¢ w pelni zgodne z
obowiazujaca dla kaniul dozylnych norma PN-EN 10555-5 ,Jalowe cewniki
wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku”.

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy, o uzasadnienie, majac na wzgledzie brzmienie

art. 30 Ustawy PZP.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdzam iz w Pakiecie nr 6 poz. 1-7 zaoferowane kaniule
dozylne powinny by¢ w peni zgodne z obowiazujaca dla kaniul dozylnych norma PN-EN
10555-5 ,, Jatowe cewniki wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku”.

Pytanie nr 71 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy dopuszcza do sktadania ofert na kaniule dozylne,
ktérych rozmiary $rednicy zewnetrznej cewnika wyrazone s3 W miedzynarodowych
jednostkach Gauge, ktorych dokladna konwersja na milimetry nie jest mozliwa ze wzgledu na
obowiazujace przy przeliczeniach przyblizenia i dopuszcza tolerangje +/- 0.1mm, zgodnie z PN-
EN ISO 10555-5, ktéra ustanawia rownowazne rozmiary érednic w milimetrach, odpowiadajace
temu samemu rozmiarowi w Gauge'ach.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 6 poz. 1-7 dopuszcza zaoferowanie
kaniul dozylnych, ktoérych rozmiary érednicy zewnetrznej cewnika wyrazone sg W
miedzynarodowych jednostkach Gauge.

Pytanie nr 72 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne powinny posiada¢ minimum jedno z

nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa wtasna kaniuli - oznaczone na
samej kaniuli dozylnej, a wszystkie z wymienionych oznaczen, na opakowaniu jednostkowym i
zbiorczym ?

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informacje¢ na jakiej podstawie zamawiajacy
dokona skutecznego i wiarygodnego zgloszenia ewentualnego wystapienia incydentu
medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy 0 wyrobach medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 6 poz. 1-7 zaoferowane kaniule dozylne
powinny posiada¢ minimum jedno z nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo producenta,
nazwa wiasna kaniuli - oznaczone na samej kaniuli dozylnej, a wszystkie z wymienionych
oznaczen, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie nr 73 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7
Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na kaniule dozylne charakteryzujace sie wyzszymi
od wskazanych tak precyzyjnie w siwz przeptywami, wyrazonymi w ml/min, zgodnymi z

wymogami zawartymi = w pkt. 4.45 normy PN-EN ISO 10555-5 ,Jatowe cewniki
wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku”, europejskiego lidera w produkgji kaniul
dozylnych, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.



W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy, 0 merytoryczne uzasadnienie, majac na
wzgledzie fakt, iz wyzsze przeplywy stanowia o korzystniejszych  mozliwosciach
terapeutycznych i w zaleznosci od potrzeb klinicznych - umozliwiaja szybsze (niz przy
mniejszych przeptywach) bezpieczne przeprowadzenie zaleconej terapii dozylnej.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 74 — dotyczy 6 poz. 1-7

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne powinny charakteryzowac sig
barwnym oznaczeniem przynajmniej skrzydetek mocujacych oraz korka portu bocznego,
zgodnym z miedzynarodowym kodem rozmiaréw i standardami opisanymi w pkt. 4.4.1. PN-
EN 10555-5 , Jatowe cewniki wewnatrznaczyniowe do jednorazowego uzytku. Czes¢ 5: Cewniki
wprowadzane na igle”, utatwiajacym natychmiastowa identyfikacje rozmiaru, takze w
sytuacjach nagtych.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 6 poz. 1-7 zaoferowane kaniule dozylne
powinny charakteryzowa¢ si¢ barwnym oznaczeniem przynajmniej skrzydetek mocujacych
oraz korka portu bocznego, zgodnym z miedzynarodowym kodem rozmiar6w i standardami
opisanymi- w pkt. 4.4.1. PN-EN 10555-5 ,Jatowe cewniki wewnatrznaczyniowe do
jednorazowego uzytku. Czes¢ 5 Cewniki wprowadzane na igle”, ulatwiajacym
natychmiastowa identyfikacje rozmiaru, takze w sytuacjach nagtych.

Pytanie nr 75 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie do sktadania ofert na kaniule dozylne charakteryzujace si¢ ponizszymi
dtugosciami: 22G - dt. 25mm; 20G — dt. 32-33mm; 18G —dt. 45 i 32-33mm; 17G - di. 45mm; 14G
_ dt. 45-50mm; 16G — db. 45-50mm, jednego z europejskich liderow w produkgji kaniul
dozylnych, spetniajace wszelkie pozostate wymogi siwz.

Whioskowana tolerancja w dtugosci nie ma negatywnego wplywu na procedure kaniulacji, jest
zgodna z zapisami PN-EN 10555-5, a ponadto umozliwia zlozenie ofert wiekszej liczbie
Wykonawcow.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 76 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kaniule dozylne ze wzgledow na wymagana aseptyke

uzytkowania powinny posiadac koreczki zabezpieczajace luer-lock z trzpieniem zamykajacym
$wiatlo kaniul potozonym ponizej wlasnej krawedzi.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 6 poz. 1-7 zaoferowane kaniule dozylne
ze wzgledéw na wymagana aseptyke uzytkowania powinny posiada¢ koreczki zabezpieczajace
luer-lock z trzpieniem zamykajacym swiatfo kaniul potozonym ponizej wiasnej krawedzi.

Pytanie nr 77— dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7

Prosimy o dopuszczenie do skfadania ofert na kaniule dozylne wykonane z réwnowaznego do
PTFE kopolimeru fluorowego, nalezacego do tej samej grupy teflonéw, co wskazany w siwz
materiat lub ze znacznie bardziej biokompatybilnego i przyjaznego tkankom niz opisany PTFE -




poliuretanu, z ktorego wytwarzanych jest obecnie wigkszos¢ kaniul dozylnych obecnych na
rynku UE i RP, jednego z europejskich liderow w produkgji kaniul dozylnych, spetniajace
wszelkie pozostate wymogi siwz.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 78 — dotyczy Pakiet nr 8 poz.1-3

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. , W komorach kroplowych po zakonczeniu
infuzji musi by¢ zachowany poziom plynow”, oznacza wymog zaoferowania przyrzadow, ktore
posiadaja w komorze kroplowej specjalny filtr hydrofilny lub inne rozwigzanie rownowazne,
wskazane przez Zamawiajacego, ktéra zapewnia zatrzymanie poziomu plynow w komorze
takze przy catkowicie otwartym zaworze /zaciskaczu/ rolkowym ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 8 poz. 1-3 zapis SINZ ,w komorach
kroplowych po zakonczeniu infuzji musi by¢ zachowany poziom plynéw”, oznacza wymog
zaoferowania przyrzadow, ktore posiadaja w komorze kroplowej specjalny filtr hydrofilny lub
inne rozwiazanie rownowazne, wskazane przez Zamawiajacego, ktora zapewnia zatrzymanie

poziomu plynéw w komorze takze przy catkowicie otwartym zaworze /zaciskaczu/ rolkowym

Pytanie nr 79 — dotyczy Pakiet nr 8 poz. 1-3
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane aparaty do przetoczen, powinny posiada¢ minimum
jedno z nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo producenta, nazwa wlasna aparatu -

oznaczone na samym aparacie, a wszystkie z wymienionych oznaczen, na opakowaniu
jednostkowym i zbiorczym ?

W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informacj¢ na jakiej podstawie zamawiajacy
dokona skutecznego i wiarygodnego zgloszenia ewentualnego wystapienia incydentu
medycznego w oparciu o Art. 74 Ustawy 0 wyrobach medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 8 poz. 1-3 zaoferowane aparaty do
przetoczen, powinny posiada¢ minimum jedno z nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo
producenta, nazwa wlasna aparatu - oznaczone na samym aparacie, a wszystkie z
wymienionych oznaczen, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie nr 80 — dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis siwz cyt. ,z dodatkowa skala pomiarowq” oznacza
wymog zaoferowania przyrzadow do przetoczen z mozliwoscia pomiaru OCZ ze skala
wykonana z odpornego na zlamania plastiku i doktadnoécia pomiaru od +35 do -15cm H;O /lub
inna wskazana przez Zamawiajacego/ ?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w Pakiecie nr 9 poz. 1 nalezy zaoferowa¢ przyrzady
wykonane z materiatu odpornego na zmywanie i uszkodzenie ze skala pomiarowa od +30 do -1
H:0.

Pytanie nr 81 — dotyczy Pakiet nr 9 poz. 1
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane przyrzady do przetoczen z mozliwo$cig pomiaru
OCZ, powinny posiadac dwuczesciowa komore kroplowa, gdzie dolna cze$¢ komory powinna




by¢ elastyczna o poréwnywalnej wielkosci do sztywnej gornej czesci komory, oddzielona
specjalnym pierscieniem stabilizujacym, utatwiajacym wygodny uchwyt i wkiucie w pojemniki
z ptynami infuzyjnymi ?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga w Pakiecie nr 9 poz. 1 zaoferowania
przyrzadow do przetoczen z mozliwoscia pomiaru OCZ, posiadajacej dwuczesciowa komore
kroplowa, gdzie dolna czeéé komory powinna by¢ elastyczna o poréwnywalnej wielkosci do
sztywnej gornej czesci komory, oddzielona specjalnym pierécieniem  stabilizujacym,
utatwiajacym wygodny uchwyti wktucie w pojemniki z ptynami infuzyjnymi.

Pytanie nr 82 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane koreczki luer-lock do kaniul - powinny ze
wzgledéw na wymagana aseptyke uzytkowania - posiadac trzpien zamykajacy $wiatto kaniul
polozony ponizej wiasnej krawedzi ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 1 zaoferowane koreczki luer-
lock do kaniul - powinny ze wzgledow na wymagana aseptyke uzytkowania - posiadac trzpien
zamykajacy $wiatto kaniul potozony ponizej wiasnej krawedzi.

Pytanie nr 83 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane koreczki luer-lock, powinny posiada¢ minimum jedno z
nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo producenta - oznaczone na samym koreczku, a

wszystkie z wymienionych oznaczen, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 1 zaoferowane koreczki luer-
lock, powinny posiada¢ minimum jedno z nastepujacych oznaczen: nr kat., nr serii, logo
producenta - oznaczone na samym koreczku, a wszystkie z wymienionych oznaczen,
na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

Pytanie nr 84 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do skladania ofert na wysokiej jakosci kraniki tréjdrozne firmy
B/Braun /Niemcy/, wykonane z odpornego na pekanie poliamidu, spelniajace wszelkie
pozostate wymogi siwz.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 85 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2
Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane kraniki tréjdrozne, ze wzgledu na wymagang
aseptyke uzytkowania powinny posiada¢ wszystkie ujécia luer zabezpieczone fabrycznie

koreczkami typu luer-lock z trzpieniem wewnetrznym znajdujacym  sie ponizej wiasnej
krawedzi ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 2 zaoferowane kraniki
tréjdrozne, ze wzgledu na wymagana aseptyke uzytkowania powinny posiadac wszystkie
ujscia luer zabezpieczone fabrycznie koreczkami typu luer-lock z trzpieniem wewngtrznym
znajdujacym si¢ ponizej wiasnej krawedzi.



Pytanie nr 86 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane kraniki tréjdrozne ze wzgledu na ,zamknigty ksztatt”
wyrobu medycznego mozliwosc nieoczekiwanej interakcji EO z lipidami wynikajacy z
przebiegu przemystowego procesu sterylizacji oraz degazacji, powinny by¢ sterylizowane inng
metoda niz tlenkiem etylenu.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 2 zaoferowane kraniki
tréjdrozne ze wzgledu na , zamkniety ksztalt” wyrobu medycznego mozliwos¢ nieoczekiwanej
interakcji EO z lipidami wynikajacy z przebiegu przemystowego procesu sterylizacji oraz
degazacji, powinny by¢ sterylizowane inna metoda niz tlenkiem etylenu.

Pytanie nr 88 — dotyczy Pakiet nr 22 poz. 7-23 oraz 43-48

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki intubacyjne, powinny by¢ w pelni zgodnie z
norma PN-EN ISO 5361:2017-01E , Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i
taczniki”.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 22 poz. 7-23 oraz 43-48 zaoferowane
rurki intubacyjne, powinny by¢ w pelni zgodnie z norma PN-EN ISO 5361:2017-01E
Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i faczniki”.

Pytanie nr 89 - dotyczy Pakiet nr 22 poz. 7
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki bez mankietu, przynajmniej w najmniejszych

pediatrycznych rozmiarach tj. w rozmiarach 2.0-3.5, powinny ze wzgledu na bezpieczenstwo
ich uzytkowania, posiada¢ skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bardzo dokiadna
identyfikacje potozenia rurki zaréwno w stosunku do laryngoskopu w momencie procedury
intubacji jak i przez caty okres zaintubowania najmtodszych pacjentow.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 22 poz. 7 zaoferowane rurki bez
mankietu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach tj. w rozmiarach 2.0-3.5,
powinny ze wzgledu na bezpieczenstwo ich uzytkowania, posiada¢ skalowane co min. 0,5cm.

Pytanie nr 90 — dotyczy Pakiet nr 22 poz. 8-15 oraz 43-48

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniajacym,
powinny posiada¢ czytelne oznaczenie znacznikéw glebokosci, z ktérych ostatni czytnik
znajdujacy sie powyzej mankietu uszczelniajacego jest w postaci szerokiego, czarnego, pelnego
oringu, umozliwiajacego fatwa wizualna lokalizacje rurki w stosunku do laryngoskopu, w
kazdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 22 poz. 8-15 oraz 43-48 zaoferowane
rurki intubacyjne z mankietem uszczelniajacym, powinny posiada¢ czytelne oznaczenie
znacznikow glebokosci, z ktérych ostatni czytnik znajdujacy sie powyzej mankietu
uszczelniajacego jest w postaci szerokiego, czarnego, pelnego oringu, umozliwiajacego tatwa
wizualng lokalizacje rurki w stosunku do laryngoskopu, w kazdych warunkach anatomiczno-
klinicznych.



Pytanie nr 91 - dotyczy Pakiet nr 22 poz. 16-23

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniajagcym,
powinny posiadac wyrazne czytniki glebokosci oraz odtaczany, tacznik w standardowym
rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zréznicowanych kolorach dla poszczegdlnych
rozmiaréw, odpowiadajacych kompatybilnej wielkosci cewnikéw do odsysania, ktorych
kolorystyczne —oznaczenie zgodne z ISO ufatwia dobér odpowiedniego cewnika do
odpowiedniej rurki intubacyjnej ?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 22 poz. 16-23 zaoferowane rurki
intubacyjne z mankietem uszczelniajacym, powinny posiada¢ wyrazne czytniki glebokosci oraz
odlaczany, facznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, 0 zréznicowanych
kolorach dla poszczegolnych rozmiarow, odpowiadajacych kompatybilnej wielkosci cewnikow
do odsysania, ktorych kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO utatwia dobor odpowiedniego
cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej.

Pytanie nr 92 — dotyczy Pakiet nr 22 poz. 16-23

Prosimy o potwierdzenie, iz W zwiazku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego
okreslajacym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjeciu z opakowania jednostkowego i uzyciu), a
zwiazanym z postgpowaniem dotyczacym obowiazku zgloszenia przez uzytkownika
wystapienia incydentow medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy 0 wyrobach medycznych) -
oferowane rurki intubacyjne, powinny posiada¢ minimum logo lub nazwe producenta, rozmiar
oraz numer serii, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich peina identyfikacje w
warunkach klinicznych oraz mozliwos¢ wypetnienia powyzszych obowiazkow.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 22 poz. 16-23 zaoferowane rurki
intubacyjne, powinny posiada¢ minimum logo lub nazwe producenta, rozmiar oraz numer
serii, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich peina identyfikacje w warunkach
klinicznych oraz mozliwos¢ wypelnienia powyzszych obowiazkow.

Pytanie nr 93 — dotyczy Pakiet nr 2 poz. 24-34 oraz 49-53

Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane rurki tracheostomijne, powinny by¢ w pelni zgodnie z
norma PN-EN ISO 5366:2017-02 ,Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne
i taczniki”

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 2 poz. 24-34 oraz 49-53 zaoferowane
rurki tracheostomijne, powinny by¢ w peni zgodnie z norma PN-EN ISO 5366:2017-02
,Urzadzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i faczniki”.

Pytanie nr 94 — dotyczy Pakiet nr 27 poz. 1
Prosimy o potwierdzenie, iz oferowane ostrza powinny by¢ w pelni zgodne z PN-EN 27740

Narzedzia chirurgiczne - skalpele z wymiennymi ostrzami”.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 27 poz. 1 zaoferowane ostrza moga ale
nie musza by¢ w pemni zgodne z PN-EN 27740 ,Narzedzia chirurgiczne - skalpele z
wymiennymi ostrzami”.



Pytanie nr 95 — dotyczy Pakiet nr 27 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, iz W zwiazku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego
okreglajacym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjeciu z opakowania jednostkowego i uzyciu), a
zwiazanym z postgpowaniem dotyczacym obowiazku zgloszenia przez uzytkownika
wystapienia incydentow medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) -
oferowane ostrza chirurgiczne, powinny posiada¢ na samym wyrobie, minimum logo lub
nazwe producenta lub nazwe wtasna lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne réwnowazne
dane identyfikacyjne wskazane przez Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 27 poz. 1 zaoferowane ostrza
chirurgiczne, powinny posiada¢ na samym wyrobie, minimum logo lub nazwe producenta lub
nazwe wlasna lub numer identyfikacyjny (REF) lub inne réwnowazne dane identyfikacyjne
wskazane przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 96 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie a’ 70szt z przeliczeniem podanych
ilosci?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 podanie ceny za opakowanie
a’ 70szt z przeliczeniem podanych ilosci.

Pytanie nr 97 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 4-7
Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie a’ 100szt z przeliczeniem podanych
ilosci?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4-7 podanie ceny za
opakowanie a’ 100szt z przeliczeniem podanych ilosci.

Pytanie nr 98 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 1-7
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z FEP o ponizszych rozmiarach i przeplywach:

SREDNICA DLUGOSC
ROZMIAR ZEWNETRZNA KANIULI P&Z‘Ez'lm
KANIULI {mm) {mm)
26G fioletowy 0,6 19 15
24G 26ty 0,7 19 23
22G niebieski 0,9 25 36
20G 1bzowy 1,1 32 65
18G zielony 1,3 45 95
17G bialy 1.5 45 125
16G szary 1,8 45 180
14G 2,1 45 270

pomaranczowy

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 99 — dotyczy Pakiet nr 9 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynow z OCZ bez dodatkowej skali? W



przypadku udzielenie negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego
sadania. Umozliwi nam to zlozenie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 100 — dotyczy Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania lub skladanie
ofert w pakiecie nr 9 na poszczegolne pozycje? Panstwa zgoda zwigkszy konkurencyjnosc
postepowania.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 101 — dotyczy Pakiet nr 15 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik do odsysania gornych drog oddechowych w rozmiarze
CH5/400?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 102 — dotyczy Pakiet nr 16 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci tacznik do drenéw z kontrola sily ssania schodkowy umozliwiajacy
polaczenia z drenami o érednicach od 4CH do 18CH?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 103 - dotyczy Pakiet nr 19
Czy Zamawiajacy dopusci zestaw do wklucia ledzwiowego w skladzie:

1 Serweta operacyjna 50cm x 70cm 2 warstwowa 1 szt.
2 Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, Z centralnym otworem o sr. 7 cm | 1szt.
3 Peseta j.u. plastikowa 1 szt.
4 Kompres gazowy 13N 8W 7,5cmx7,5cm 10 szt.
5 Przylepiec widkninowy hypoalergiczny z opatrunkiem 5cm x 7,2cm 1 szt.
6 Strzykawka j.u. trzyczesciowa 2 ml Luer 1 szt.
7 Strzykawka j.u. trzyczesciowa 5 ml Luer 1 szt.
8 Igta iniekcyjna j.u. (1,2 x 40) 1 szt.
9 Igta iniekcyjna j.u. (0,5 x 25) 1 szt.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 104 — dotyczy Pakiet nr 21 poz. 14

Czy Zamawiajacy dopusci cewnik Nelaton z powierzchnia zmrozona ulatwiajaca
wprowadzenie zamiast powtoki hydrofilnej. W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi
prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Panstwa zgoda zwigkszy konkurencyjnos¢
postepowania.



Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 105 — dotyczy Pakiet nr 23 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci pojemniki na mocz dla niemowlat z podziatem dla dziewczynek i

chtopcow?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 106 — dotyczy Pakiet nr 24 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci butelke typu REDON o poj. 200ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 107 — dotyczy Pakiet nr 24 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik do drenazu skalowany co 40 ml spetniajacy pozostate
wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 108 — dotyczy Pakiet nr 26 poz. 1-6
Czy Zamawiajacy dopusci maski anestetyczne w rozmiarze od 0 do 5?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 109 — dotyczy Pakiet nr 30 poz. 1-3
Czy Zamawiajacy dopusci cewniki z trokarem o dlugosci 37cm spetniajace pozostate
wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 110 — dotyczy Pakiet nr 30 poz. 1-3
Czy Zamawiajacy dopusci cewnik z trokarem pakowany w podwdjne opakowanie: wewnetrzne

foliowe, zewnetrzne folia-papier?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 111 — dotyczy Pakiet nr 33 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz do pepowiny sterylny?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 112 — dotyczy Pakiet nr 33 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci zaciskacz do pepowiny o diugosci ramion ok. 52cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 113 — dotyczy Pakiet nr 44 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci naktuwacze w opakowaniu a" 100szt z przeliczeniem podanych

ilosci?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza w Pakiecie nr 44 poz. 1 naktuwacze w opakowaniu
a’ 100szt z przeliczeniem podanych ilosci.

Pytanie nr 114 — dotyczy Pakiet nr 46 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci uktad oddechowy z rurg o dtugosci 1,6m z kolankiem z portem, z
workiem 3 litrowym i przedtuzka 100cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 115 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci dren laczacy do odsysania z facznikiem Kapkon o dtugosci 210cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 116 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopusci prosta konicéwke do odsysania Pool?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 117 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 6
Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik na mocz 120ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

'Pytanie nr 118 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 8

Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania? Paristwa zgoda
zwiekszy konkurencyjnosc postepowania i umozliwi ztozenie oferty wiekszej liczbie
wykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 119 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 14
Czy Zamawiajacy dopusci etykiety samoprzylepne w rozmiarze 3,5x2,2 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 120 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 24

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemnosci 250ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 121 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 26
Czy Zamawiajacy dopusci pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemnosci 35ml?




Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 122 — dotyczy Pakiet nr 87 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci okularki do fototerapii dla noworodkow w rozmiarze 29-35,5 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 123 — dotyczy Pakiet nr 87 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci okularki do fototerapii dla noworodkow w rozmiarze 31-37,5 cm?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 124 — dotyczy Pakiet nr 63
Czy zamawiajacy dopusci produkt swiatowego lidera na rynku firmy KIWI OmniCup ze

wskaznikiem sity trakcji, bedacy kompletnym urzadzeniem do prozniowego wspomagania
ptodu, ktory moze by¢ stosowany dla wszystkich pozycji glowy ptodu — potylica przednia
(OA), potylica tylnia (PO) i potylica poprzeczna (OT), jest zgodny z procedurami cesarskiego
ciecia. Produkt posiada elastyczny trzpien i nieskomplikowana miseczke umozliwiajaca
umieszczenie go na zgieciu, 3 cm wzgledem tylniego ciemigczka wzdtuz szwu strzatkowego,
tak 7e moze zostaé zastosowana nawet dla matej $rednicy glowy plodu w kanale rodny.
Wskaznik sity trakcji mierzy wywierana sife podczas trakgji.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 125 — dotyczy Pakiet nr 26
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie numeracji masek odpowiednio 1,2,3,4,5,6.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 126 — dotyczy Pakiet nr 26

Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania masek anestetycznych wykonanych z materiatu bez
PCV (bez DEHP) a tym samym bezpiecznych dla zdrowia pacjenta 2 miekkim mankietem
wykonanym z termoplastycznego elastomeru kodowanego kolorystycznie zgodnie z

numeracja’?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 26 oczekuje zaoferowania masek
anestetycznych wykonanych z materiatu bez PCV (bez DEHP) a tym samym bezpiecznych dla
zdrowia pacjenta z miekkim mankietem wykonanym z termoplastycznego elastomeru
kodowanego kolorystycznie zgodnie z numeracja.

Pytanie nr 127 — dotyczy Pakiet nr 42

Czy Zamawiajacy wymaga aby tyzki do laryngoskopow byly bez tzw. garbu na grzbiecie tyzki
oraz o dtugosciach catkowitych tyzek odpowiednio dla nr 2- 114 mm i dlanr3 - 133 mm - tak
jak obecnie uzywane przez Zamawiajacego ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga, aby w Pakiecie nr 42 zaoferowane tyzki do



laryngoskopéw byty bez tzw. garbu na grzbiecie tyzki oraz o dtugosciach catkowitych tyzek
odpowiednio dla nr 2- 114 mm i dlanr3 - 133 mm.

Pytanie nr 128 — dotyczy Zatacznika nr 6 — WzOr umowy .

Prosimy Zamawiajacego o zmiane §6 ust. 5 wzoru umowy na: W przypadku stwierdzenia, ze
dostarczone towary nie odpowiadaja wymaganiom jakosciowym

wskazanym w § 2 ust.1 niniejszej umowy oraz w tresci SIWZ lub posiadaja ukryte wady,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu
na wywigzanie si¢ zZ umowy, moze od umowy odstapi¢, naliczajac jednoczesnie kare umowna
w oparciu o § 9 niniejszej umowy.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 129 — dotyczy Zalacznika nr 6 — wzOr umowy
Prosimy o modyfikacje § 9 ust. 2 wzoru umowy na: ,Naliczenie przez Zamawiajacego kary

umownej nastepuje przez sporzadzenie noty ksiegowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz
terminem zaptaty.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SINZ.

Pytanie nr 130 — dotyczy Zatacznika nr 6 — wzOr umowy

Wnosimy o zmiang §13 ust. 2 wzoru umowy ha: ,Wykonawca nie moze dokona¢ cesji
wierzytelnosci powstatych w zwiazku z realizacjq niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
zgody Zamawiajacego, wyrazonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o dziatalnosci leczniczej z dnia
15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiajacego zaptaty
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapfaty, Wykonawca ma

prawo dokona¢ przelewu wierzytelnosci zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzezenie umowne
wyrazone w zdaniu poprzedzajacym strony traktuja, jako nieistniejace.”

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 131 — dotyczy Pakiet nr 55 poz. 1
Czy Zamawiajacy wymaga aby odcinek wdechowy podgrzewany posiadat dtugos¢ 1,2 m?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 132 — dotyczy Pakiet nr 55 poz. 1
Czy Zmawiajacy wymaga aby ukiad oddechowy zawieral zabezpieczenie antybakteryjne z

zawartoscig jonow srebra, ktore eliminuje bakterie, grzyby i wirusy na powierzchni ukladu i
chroni go przed namnazaniem si¢ mikroorganizmow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 133 — dotyczy Pakiet nr 55 poz. 3-5
Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie czapeczki w rozmiarze 000-9 zamiast uprzezy.




Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 134 — dotyczy Pakiet nr 55 poz. 6

Zamawiajacy wymaga aby komora nawilzacza posiadata konstrukcje zapobiegajaca
nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym oraz dren do wody o dt.
1,2m i byta oznakowana data waznosci i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 135 — dotyczy Zatacznika nr 6 - WZOr UMoOwy
Czy Zamawiajacy dopusci dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wylacznie na adres
poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 136 — dotyczy Pakiet nr 14

Czy Zamawiajacy dopusci w pakiecie nr 14:

Wielofunkcyjny zestaw do drenazu klatki piersiowej z mechaniczng kontrola ssania z
pojedynczym drenem laczacym. Zestaw do drenazu optucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z
mechaniczna regulacja ssania (regulacja za pomoca stupa wody wykluczona). Wyposazony w
wyskalowane pokretto umieszczone na przedniej $cianie umozliwiajace regulacje w zakresie os
10-40cm H20, bezglosny wyskalowany do objetosci  2500ml, posiadajacy wskaznik
umozliwiajacy wizualizacj¢ prawidiowego dziatania drenazu, zastawke bezpieczenstwa do
uwolnienia wysokiego podcisnienia, automatyczny zaw6r uwalniajacy dodatnie cisnienie, port
do pobierania probek drenowanego ptynu, o wysokosci do 36cm i konstrukgji nie wymagajacej
mocowania na stojaku, w przypadku umieszczenia na podtodze z uchwytem umozliwiajacym

przenoszenie lub powieszenie, z mozliwocia potozenia w pozycji horyzontalnej ( poziomie) na
krotki czas nie powodujacego wymieszania roztworéw wewnatrz komory, zapakowany
sterylnie w foli¢ i serwete, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem
taczacym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagigciem.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 137 — dotyczy Pakiet nr 11

Zwracamy sie¢ do Zamawiajacego z prosba o mozliwoéé zaoferowania najwyzszej jakosci
zestawow z prowadnica druciang odporna na zaginanie podczas implantacji, igta punkcyjna
prosta, identyfikacja potozenia cewnika za pomoca RTG, zestawy 2z cewnikiem

wielogwiattowym wyposazone w zastawki membranowe na koncach przedtuzek, na cewniku
znaczniki dtugosci w rozmiarach odpowiednio dla poszczegdlnych pozycji:

Poz. Oferowany rozm.

rozm.14Ga/20cm.

rozm.8F/14,14Ga/20cm.

rozm.7F/18,18,16Ga/20cm.

rozm. 8,5F/18,14,18,16Ga/20cm

Wb ] e e o o=

rozm.7F/18,18,16Ga/20cm.




B 6 rozm.14Ga/20cm. ]
7. rozm. 7F/18,14Ga/20cm
8. rozm.16Ga/20cm.
9 rozm.22Ga/10cm.
10. rozm.16Ga/20cm. |
11. rozm.22Ga/10cm. 4\
12. rozm.22Ga/10cm.
13, rozm.16Ga/20cm. B

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 138 — dotyczy Pakiet nr 40
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania filtrow sterylnych?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 40 oczekuje zaoferowania filtrow
sterylnych.

Pytanie nr 139 — dotyczy Pakiet nr 40 poz. 1

Zwracamy sie do Zamawiajacego z pro$ba o dopuszczenie sterylnych filtrow o znaczaco
wyzszych parametrach technicznych i uzytkowych, elektrostatycznych, z portem do kapno, o
wysokiej skutecznosci filtracji przeciwbakteryjnej 99,99999%i przeciwwirusowej 99,999%,
przeciwpratkowej 99,999%, wysokiej skutecznoéci nawilzania dla Vt250ml, wynoszacej az 38.8,
o objetosci martwej tylko 35ml i oddechowej 150-1000ml.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 140 — dotyczy Pakiet nr 40 poz. 2

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego Zz pro$ba o dopuszczenie sterylnych filtrow o znaczaco
wyzszych parametrach technicznych i uzytkowych, elektrostatycznych, z portem do kapno, o
wysokiej skutecznosci filtracji przeciwbakteryjne] 99,9999%i przeciwwirusowej 99,999%,
wysokiej skutecznosci nawilzania dla Vt250ml, wynoszacej az 37.9, 0 objetosci martwej tylko
26ml i oddechowej 150-1000ml. Ztacza 15M-22M/15F.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 141 — dotyczy Pakiet nr 40 poz. 3

Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie sterylnych filtrow pediatrycznych,
wysokiej jakosci technicznej i uzytkowej, elektrostatycznych, z portem do kapno, o wysokiej
skutecznodci filtracji przeciwbakteryjnej 99,99999% i przeciwwirusowej 99,99%, wysokiej
skutecznoéci nawilzania dla Vt250ml, wynoszacej az 30.11, o objetosci martwej tylko 12ml i
oddechowej 50-250ml. Zfacza jak w filtrach pediatrycznych 15M-22M/15F.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 142 — dotvczy Pakiet nr 53




Zwracamy sie do Zamawiajacego z prosba o dopuszczenie mozliwosci zaoferowania masek o
znacznie wyzszej jakosci, z mankietem wykonanym w 100% z silikonu, wyposazonych w
urzadzenie do monitorowania ciénienia w mankiecie, w rozmiarach odpowiednio 3 (30-50kg), 4
(50-70kg), 5 (70-100kg).

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 143 — dotyczy Zalacznika nr 6 — wzor umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiajacy dokona modyfikacji postanowien
projektu przysziej umowy w zakresie zapisow § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ nastepujace kary umowne:

a) za zwloke w dostarczeniu poszczegolnych partii towaru - w wysokosci 0,3% wartosci
netto zaméwionej partii towaru za kazdy dzien zwloki, jednak nie wiecej niz 10%
wartosci netto opoznionej w dostarczeniu partii towaru,

b) za zwloke w usunigciu wad towaru - w wysokosci 0,3% wartosci netto towaru za kazdy
dzier zwloki, jednak nie wigcej niz 10% wartosci netto wadliwej partii towaru.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 144 — dotyczy Pakiet nr 4 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przepltywach:
Poz.1- o przeptywie 20 ml/min spetniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 145 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 1
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.1- o przeptywie 60 ml/min spelniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 146 — dotyczy Pakiet nr 5 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:

Poz.2- o przeplywie 90 ml/min spetniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 147 — dotyczy Pakiet nr 6 poz.1
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.1- o przeptywie 36 ml/min spefniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie nr 148 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.2 - o przeplywie 60 ml/min spefniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 149 - dotyczy Pakiet nr 6 poz. 3
Czy Zamawiajacy dopuéci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.3- o przeplywie 90 ml/min spefniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 150 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 4
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.4 - 18G/1.3*33 mm o przepltywie 90 ml/min spetniajacym pozostale wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 151 — dotyczy Pakiet nr 6 poz. 5
Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonane z PTFE o przeptywach:
Poz.5- 17G/1.5*33 mm o przeplywie 125 ml/min speniajacym pozostate wymagania SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 152 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 1

Ze wzgledu na mozliwoé¢ zaoferowania produktu najwyzszej jakosci od europejskiego
producenta, zwracamy si¢ z prosba o dopuszczenie elektrod dzielonych REM, z petla
sprzezenia zwrotnego, uniwersalnych dla dzieci i dorostych, kompatybilnych z aparatami
posiadanymi przez Zamawiajacego i posiadajacymi wszystkie certyfikaty kompatybilnosci i

bezpieczenstwa uzytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni 107cm?2
wymiar catkowity 164mm x 117mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 153 — dotyczy Pakiet nr 75 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie elektrod z kablem 3,20m (wymagane 3,0m).

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 154 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3-6
Prosimy Zamawiajacego o mozliwosci wyceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym
przeliczeniem iloéci w formularzu asortymentowo-cenowym lub mozliwos¢ podania ceny

jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.



Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wycene za opakowanie strzykawek z
jednoczesnym przeliczeniem ilosci w formularzu asortymentowo-cenowym lub mozliwos¢
podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 155 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3-6

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy w celu zapewnienia gtadkosci przesuwu ttoka, jego
stabilnosci oraz zapewnieniu pewnego chwytu zweZenie tloka strzykawki ma by¢ nie wigksze
niz 25%-30% catej dtugosci ttoka?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w celu zapewnienia gladkosci przesuwu tloka, jego
stabilnoci oraz zapewnieniu pewnego chwytu zwezenie thoka strzykawki ma by¢ nie wigksze
niz 25%-30% catej dtugosci ttoka.

Pytanie nr 156 — dotyczy Pakiet nr 1 poz. 7
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie strzykawki j.u. tuberkulinowej z igta 0,45 x 10mm.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 157 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o mozliwoéci wyceny za opakowanie koreczkow z jednoczesnym
przeliczeniem iloci w formularzu asortymentowo-cenowym lub mozliwoé¢ podania ceny
jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode na wyceng za opakowanie koreczkow z
jednoczesnym przeliczeniem ilosci w formularzu asortymentowo-cenowym lub mozliwos¢
podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 158 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy kraniki maja posiada¢ mechanizm obrotowy
zapewniajacy skokowa zmiane pozycji co 450 w zakresie 3600 co gwarantuje precyzyjne i

lekkie ustawienie wartosci przeptywow?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 2 zaoferowane kraniki maja
posiadaé mechanizm obrotowy zapewniajacy skokowa zmiang pozycji co 450 w zakresie
3600 co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawienie wartosci przeptywow.

Pytanie nr 159 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy kraniki maja posiada¢ niezaleznie obracajacq si¢ w
pelni przezroczysta nakretke Luer-Lock umozliwiajaca pelng wizualizacje toru przeptywu
ptynu?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 10 poz. 2 zaoferowane kraniki maja
posiadaé niezaleznie obracajaca si¢ w pelni przezroczysta nakretke Luer-Lock umozliwiajaca
pelng wizualizacje toru przeptywu plynu.




Pytanie nr 160 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy kraniki maja by¢ sterylizowane najbezpieczniejsza
metoda sterylizacji — metoda radiacyjna?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz w Pakiecie nr 10 poz. 2 wymaga zaoferowania
sterylnych kranikow.

Pytanie nr 161 — dotyczy Pakiet nr 15 poz. 1
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie cewnikéw o dlugosci 33cm, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 162 — dotyczy Pakiet nr 15 poz. 1-9

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy cewniki do odsysania maja by¢ zréznicowane
kolorem nasadki jak réwniez maja by¢ wyposazone w kod barwny i numeryczny umieszczony
na konektorze cewnika?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 15 poz. 1-9 wymaga, aby zaoferowane
cewniki do odsysania maja by¢ zréznicowane kolorem nasadki jak réwniez maja by¢
wyposazone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika.

Pytanie nr 163 — dotyczy Pakiet nr 15 poz. 1-9

Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie, czy wymaga aby konicowka cewnika do odsysania
gormych drog oddechowych posiadata wewnetrzne karbowanie umozliwiajace precyzyjne
umocowanie drenu do odsysania?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 15 poz. 1-9 wymaga aby zaoferowana
koficowka cewnika do odsysania gornych drog oddechowych posiadata wewnetrzne
karbowanie umozliwiajace precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Pytanie nr 164 — dotyczy Pakiet nr 21 poz. 17

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy worek do godzinowej zbiorki moczu ma posiadac
zastawke antyzwrotna w laczniku do cewnika Foleya, co zapobiega cofaniu si¢ moczy z drenu
w kierunku pacjenta?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 21 poz. 17 zaoferowany worek do
godzinowej zbiorki moczu ma posiada¢ zastawke antyzwrotng w taczniku do cewnika Foleya,
co zapobiega cofaniu si¢ moczy z drenu w kierunku pacjenta

Pytanie nr 165 — dotyczy Pakiet nr 26 poz. 1-6
Prosimy Zamawiajacego 0 wyjasnienie, czy maski anestetyczne maja by¢ wykonane z PCV bez
zawartosci szkodliwego ftalany DEHP?




Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 26 poz. 1-6 zaoferowane maski
anestetyczne maja by¢ wykonane z PCV bez zawartosci szkodliwego ftalany DEHF.

Pytanie nr 166 — dotyczy Pakiet nr 33 poz. 1

Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy dren tlenowy ma posiadac facznik do podtaczenia
#rédta tlenu uniwersalny odpowiedni dla aparatury wymagajacej tacznika standardowego lub
do aparatury wymagajacej tacznika gwintowanego? ~ ’

Odpowiedz: Zamawiajacy informuije, iz w Pakiecie nr 33 poz. 1 zaoferowany dren tlenowy ma
posiada¢ facznik do podtaczenia zrodta tlenu uniwersalny odpowiedni dla  aparatury
wymagajacej lacznika standardowego lub do aparatury wymagajacej tacznika gwintowanego.

Pytanie nr 167 — dotyczy Pakiet nr 60 poz. 1-2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie objetosci wypelnienia max 0,5ml, reszta parametrow
zgodna z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 168 — dotyczy Pakiet nr 60 poz. 1-2
Czy Zamawiajacy oczekuje drenéw wykonanych z materiatow niskowiazacych biatko?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy w Pakiecie nr 60 poz. 1-2 oczekuje zaoferowania drenow
wykonanych z materiatéw niskowiazacych biatko.

Pytanie nr 169 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 2
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie koncowki Yankauer w rozmiarze 24CH., reszta
zgodnie z SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 170 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 4
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie drenu w rozmiarze 25Ch i diugosci 210cm
spelniajacego pozostate parametry SIWZ.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 171 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 5
Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie prostej koncoéwki Pool, reszta parametréw zgodna z
SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 172 — dotyczy Pakiet nr 73 poz. 5



Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy nasadka koncowki Pool powinna by¢ w catosci
widoczna w RTG?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Pakiecie nr 73 poz. 5 zaoferowana nasadka
koncéwki Pool moze, ale nie musi by¢ w catosci widoczna w RTG.

Pytanie nr 173 — dotyczy Pakiet nr 21 poz. 15
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie sterylnego pojemnika na mocz o pojemnosci
120ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 174 — dotyczy Pakiet nr 24 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na zaoferowanie pojemnikéw typu redon o pojemnosci 200 ml,
spetniajacych pozostate parametry SIWZ?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 175 — dotyczy Pakiet nr 24 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnikow typu redon o pojemnosci 400 ml,
spehiajacych pozostate parametry SIWZ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 176 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnikow transportowych na mocz z
zakretka, niesterylnych, o pojemnosci 125ml?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 79 poz. 6
pojemnikéw transportowych na mocz z zakretka, niesterylnych, o pojemnosci 125ml.

Pytanie nr 177 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 6
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie pojemnikow transportowych na mocz z
zakretka, niesterylnych, o pojemnosci 120ml?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 178 — dotyczy Pakiet nr 79 poz. 1
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie kieliszkow w opakowaniach handlowych a’80
szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilosci opakowan?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 179 — dotyczy Pakiet nr 42




Czy Zamawiajacy dopusci lyzki do laryngoskopu jednorazowe, metalowe, niesterylne,
zdezynfekowane, gotowe do uzytku ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 180 - dotyczy Pakiet nr 72 poz. 1-2
Czy Zamawiajacy zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 72 ponizszego rozwiazania:

Pakiet nr 72. Worki laparoskopowe

Poz.1 | Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 250 ml/10mm Automatyczna prowadnica o
srednicy trzonu 10mm petna metalowa rozkladana obrecz o $rednicy otworu
wejsciowego okoto 6 cm. Catkowita dtugos¢ endobaga w wersji zamknietej okoto 52
¢m, a w wersji gotowej do pracy okoto 47 cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce
utatwiajace manipulowanie. Podwdéjne dno worka. Worek nie odrywa sie tylko
zeslizguje z prowadnicy Rozmiar 10x90x145mm

Poz.2 | Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 600 ml/10mm Automatyczna prowadnica o
srednicy trzonu 10mm pelna metalowa rozkladana obrecz . Catkowita dtugosé
endobaga w wersji zamknietej okoto 52 cm, a w wersji gotowej do pracy okoto 47
cm. Uchwyt z trzema oczkami na palce utatwiajace manipulowanie. Podwdjne dno
worka. Worek nie odrywa sie tylko zeslizguje z prowadnicy. Rozmiar
10x130x180mm

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.
W' przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zaméwienia dopuszczony przez Zamawiajacego niniejszymi
odpowiedziami, nalezy zamiesci¢ odpowiednig adnotacje pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze odpowiedzi stanowiq integralng czesé SINZ i dotyczq wszystkich Wykonawcéw biorgeych udziat
w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ oferte z uwzglednieniem udzielonych przez
Zamawiajgcego odpowiedzi.
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