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ODPOWIEDZI nr 1
na zapytania dotyczace tresci SIWZ

Szpital im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Trzebnicy, jako Zamawiajacy w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnikow,
materialow zuiywalnych, sprzetu laboratoryjnego, testow oraz dzierzawe aparatow
medycznych do laboratorium (Nr sprawy: ZP/4/2018), zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), przekazuje tresé zapytan
wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikuje tre¢ SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4
ww. ustawy.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakiet nr 18
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu przedtozenia opinii KORLD dla poz. 172
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 — dotyczy Pakiet nr 27
Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu przedtozenia opinii KORLD dla testéw MIC?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 — dotyczy Pakiet nr 29
Czy odstapi od wymogu przedtozenia opinii KORLD dla krazkéw antybiotykowych?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 — dotyczy Pakiet nr 29

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie cefinazy od innego producenta niz pozostate
krazki?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 — dotyczy Pakiet nr 31

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie w poz. 4 testu w opakowaniu a’60 testow
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode. W takim przypadku nalezy zaoferowaé 2 op.
testow.

Pytanie nr 6 — dotyczy Pakiet nr 6

Czy w przypadku panelu przeznaczonego do wykrywania przeciwcial zwiazanych z
chorobami tkanki tacznej zamawiajacy zgodzi sie na rozbicie antygenu nukleosoméw na
dsDNA i histony bedace markerem bardzo waznym diagnostycznie w przypadku wykrywania
Tocznia Rumieniowatego Uktadowego oraz brak AMA jako markera o mniejszym znaczeniu?
Skiad panelu:

Ro/SS-A 52 (p/c. przeciwko antygenowi Ro 52 kDa), Jo-1 (p/c. przeciwko syntetazie histydylo-
tRNA), Sm (p/c. przeciw antygenowi Smith'a), CENP-B (p/c. przeciwko centromerowemu
biatku B), La/SS-B (p/c. przeciwko antygenowi La), Histony (p/c. przeciwko histonom),
PM/Scl-100 (p/c. kompleksowi biatkowemu o masie 100 kDA), Rib. Phosphoprotein Po (pjc.




anty-rybosomalne P), dsDNA (p/c. przeciw dwuniciowemu DNA), Scl-70 (p/c. przeciwko
topoizomerazie DNA 1), U1-snRNP (p/c. przeciw rybonukleoproteinie U1), Ro/SS-A 60 (p/c.
przeciwko antygenowi Ro 56 kDa), Mi-2 (p/c. przeciw jadrowemu antygenowi Mi-2), Ku (p/e.
przeciwko biatku Ku). Pozytywne rozpatrzenie pytania pozytywne wplynetoby na
konkurencyjno$¢ postepowania przetargowego ze wzgledu na wieksza ilog¢é ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 — dotyczy Pakiet nr 13
Czy zamawiajacy zgodzi si¢ na propozycje sktadéw alergenowych :

Panel Wziewny:

t23 pytek Cyprysu, t04 pytek leszczyny, t15 pytek jesionu, t07 pytek debu t09 pytek oliwki, t03
pytek brzozy, g12 pylek zyta, g14 pytek owsa, g08 pylek wiechliny fakowej, g06 pytek tymotki
takowej, g15 pylek pszenicy, g03 pytek kupkéwki, g02 pytek cynodonu palczastego, w09 pytek
babki lancetowatej, w10 pylek komosy, w21 pytek parietarii, w01 pytek ambrozji, w06 pytek
bylicy, e01 naskorek kota, e02/05 naskérek psa, e03 naskorek konia, m06 Alternaria alternata,
m03  Aspergillus fumigatus, m05 Candidia albicanas, d201 Blomia tropicalis, d01 D.
pteronyssimus, d02 D.farinae, k82 lateks, i06 Karaluch

Panel Pokarmowy:

25 pomidor, f96 awokado, f92 banan, fx29 owoce cytrusowe mix, {84 kiwi, f13 orzech ziemny,
f17 orzech laskowy, f12 groch, {14 soja, f85 seler, f27 wotowina, 83 kurczak, £26 wieprzowina,
f207 matz, f24 krewetka, f23 krab, 40 tunczyk, f03 dorsz, f47 czosnek, f48 cebula, f45 drozdze,
f10 sezam, f09 ryz, f08 kukurydza, f04 maka pszenna, {76 Alfa -laktoalbumina, f77 Beta-
laktoglobulina, {78 Kazeina, fO1 biatko jaja kurzego

Panel mieszany:

f02 mleko krowie, {76 Alfa-laktoalbumina, f77 Beta-laktoglobulina, {78 Kazeina, f01 biatko jaja
kurzego, {75 z6ttko jaja kurzego, f03 dorsz, {13 orzech ziemny, 93 kakao, f14 soja, 49 jabtko, {31
marchew, f25 pomidor, maka mix, f83 kurczak, owoce cytrusowe -mix, f09 ryz, trawy-mix, g12
zyto, e02/e05 naskorek psa, e01 naskérek kota, m02 Cladosporium herbarum, m06 Alternaria
alternata, m03 Aspergillus fumigatus, d01 D. pteronyssimus, d02 D.farinae, t04 pytek leszczyny,
t03 pytek brzozy, w06 pytek bylicy.

Pozytywne rozpatrzenie pytania pozytywne wptynetoby na konkurencyjnoéé¢ postepowania
przetargowego ze wzgledu na wigksza ilos¢ ofert.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 — dotyczy Pakiet nr 4

Dotyczy Zadania 4, Pkt. 7: Zwracamy si¢ z prosba o podanie nazwy Administratora sieci
informatycznej do ktérej ma by¢ podtaczony analizator?

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na Pytanie nr 28.

Pytanie nr 9 — dotyczy Pakiet nr 4
Dotyczy Zadania 4, Pkt. 9: Czy Zamawiajacy dopusci analizator, w ktorym barwa moczu jest




definiowana przez sczytywanie kodu kreskowego (przypisanego do konkretnej barwy) z
pomoca czytnika barkodow?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy Zatacznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty)

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na pozostawienie w formularzu ofertowym zapiséw
dotyczacych tylko tych czeéci, na ktére Wykonawca bedzie sktadat oferte? Zapisy dot.
pozostalych pakietow zostang usuniete

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na pozostawienie w formularzu ofertowym
w tabeli (pkt 1 zatacznika nr 1 do SIWZ) zapiséw dotyczacych tylko tych czesci, na ktore
Wykonawca bedzie sktadat oferte. Wiersze dotyczace pozostatych pakietéw moga zostaé
usuniete.

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakiet nr 21

Pakiet 21 czy Zamawiajacy wyrazi zgode na gotowos¢ serwisu 48-72 godziny w dni robocze od
daty zgloszenia awarii?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednoczesnie Zamawiajacy modyfikuje zapis
pod tabelg Formularza asortymentowo-cenowego (zatacznik nr 2 do SIWZ) w zakresie pakietu
nr 21, ktéry otrzymuje brzmienie:

»9. Gotowos¢ serwisu technicznego w przypadku awarii nie moze przekroczy¢ 24 godzin, a
usunigcia awarii - 48 godzin przez 7 dni w tygodniu (od momentu zgtoszenia).”

Pytanie nr 12 — dotyczy Pakiet nr 23

Pakiet 23 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na gotowos¢ serwisu 24 godziny w dni robocze, a
usuniecie awarii do 48 godzin w dni robocze od zgloszenia awarii?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody. Jednoczeénie Zamawiajacy modyfikuje zapis
w tabeli (Wymagane parametry aparatu i podt6z, pkt 10) Formularza asortymentowo-cenowego
(zatacznik nr 2 do SIWZ) w zakresie pakietu nr 23, ktory otrzymuje brzmienie:

L. POTWIERDZENIE
Lp WYMAGANE PARAMETRY APARATU I PODLOZ (wypetnia Wykonawca) - nalezy

odpowiednio wskazaé TAK lub NIE

Gotowo$¢ serwisu technicznego w przypadku awarii nie moze
10 przekroczy¢ 24 godzin, a usuniecia awarii - 48 godzin przez 7
dni w tygodniu (od momentu zgtoszenia)

Pytanie nr 13 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)

§3 ust. 9 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,Wykonawca zobowiazuje si¢ dokona¢ natychmiastowej wymiany towaru w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci z zamdéwieniem.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

§3 ust. 10 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego na: ,, W
przypadku nie dostarczenia towaru przez Wykonawce, nie uzupehienia ilosci lub nie dokona
wymiany na petnowartosciowy, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy
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zastrzega sobie prawo zaméwienia dostawy u innego dostawcy, a réznica kosztéw obcigzy¢
Wykonawce.”?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 - dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

§8 ust. 1 lit. a — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,za zwloke w dostarczeniu poszczegolnych partii towaru - w wysokosci 2% wartosci netto
zamowionego a niedostarczonego w terminie towaru, za kazdy dzieri zwloki,”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 — dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

§3 ust. 9 - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonaé natychmiastowej wymiany towaru w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci z zaméwieniem.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)
dotyczy pakietu nr 21 i 23 §4 ust. 1 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na doprecyzowanie
postanowienia umownego w ten sposéb, iz wymdg odnosnie koniecznosci dostarczenia
wyrobow fabrycznie nowych bedzie odnosit si¢ do przedmiotu umowy okreslonego w §1 z
wylaczeniem dzierzawionych analizatorow?
Uzasadnienie: Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiacym zatacznik nr 2,
Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie analizatora uzywanego wyprodukowanego min. 2012
roku (dotyczy pakietu nr 21 i 23). Majac powyzsze na uwadze Wykonawca prosi o modyfikacje
przedmiotowego postanowienia.
Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapisy Wzoru umowy stanowiacy zatacznik nr 6b do
SIWZ w zakresie §4 ust. 1, ktory otrzymuje brzmienie:
84
1) Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ wyroby, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy,
fabrycznie nowe i wolne od wad, o cechach okreslonych w ofercie, przy czym
wydzierzawiane aparaty moga by¢ nowe lub uzywane.”

Pytanie nr 18 — dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzér umo

§5 ust. 2 - Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu prawidlowa prace wydzierzawionego
aparatu/aparatow zgodnie z jego przeznaczeniem przez caly okres trwania umowy. W
przypadku awarii urzadzenia trwajacej dtuzej niz 3 dni robocze Wykonawca zobowiazuje sie do
dostarczenia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych niz dzierzawiony aparat na czas
naprawy dzierzawionego aparatu.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

§5 ust. 3 lit. b — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu do 48 godzin w dni
robocze?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




Pytanie nr 20 - dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)
§9 ust. 1 lit. a — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na obnizenie wysokosci kary umownej do 5%?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

§9 ust. 1 lit. b — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacj¢ postanowienia umownego
na: ,za zwloke w dostarczeniu poszczegélnych partii towaru - w wysokosci 1% wartoéci netto
zamoOwionego a niedostarczonego w terminie towaru, za kazdy dzien zwtoki,”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

§9 ust. 1 lit. d -~ Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,z tytutu rozwiazania lub odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5% wartosci brutto niezrealizowanej
czesci umowy.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 — dotyczy Zalacznik nr 2 do wzoru umowy (zatacznik nr 6b do SIWZ)

§5 ust. 2 — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na modyfikacje postanowienia umownego
na: ,Wykonawca zobowiazuje si¢ do dopuszczenia do przetwarzania przekazanych danych
wytacznie oséb posiadajacych stosowne upowaznienie i wpisanych do ewidencji prowadzonej
przez Wykonawce.”?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24 — dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci analizator z bilirubing catkowita ctBil, ktérej zakres pomiarowy
obejmuje pomiar wartosci 0 — 58.5 mg/dL, czyli ma szerszy zakres pomiarowy niz Bilirubina
noworodkowa?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 25 — dotyczy Pakiet nr 4

Prosimy o sprecyzowanie, czy analizator zastepczy ma by¢ wlaczony réwnolegle z aparatem
glownym, czy bedzie wlaczany w momencie awarii tego pierwszego?

Odpowiedz: Zamawiajacy doprecyzowuje, iz analizator zastepczy powinien by¢ wiaczony
réwnolegle z aparatem gléwnym, poniewaz powinien pozostawaé w gotowosci do pracy.

Pytanie nr 26 — dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci strzykawki o regulowanej objetosci 0,5-1,7 ml z heparyna litowa
balansowang jonami wapnia, sodu i potasu?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 27 — dotyczy Pakiet nr 4

Czy Zamawiajacy dopusci kapilary o objetosci 100 ul? Wigksza objetos¢ kapilar nie jest
konieczna do wykonania wszystkich parametréw na proponowanych przez nas analizatorach.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.




Pytanie nr 28 — dotyczy Pakiet nr 4
Do jakiego systemu laboratoryjnego maja zosta¢ podtaczone analizatory?
Odpowiedz: Analizatory maja zosta¢ podtaczone do sytemu Laboratorium Infomedica.

Pytanie nr 29 - dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy o ujednolicenie zapisow w Lp.4 arkusza parametry graniczne i Lp.5 arkusza
asortymentowo-cenowego poprzez nadanie im brzmienia: "Czas oznaczenia troponiny do 10
minut”. Jednoczesnie prosimy o wyrazenie zgodny na zaoferowanie testu NTproBNP o czasie
oznaczenia 18 min.

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zapis w Lp.5 arkusza asortymentowo-cenowego, ktory
otrzymuje brzmienie: ,Troponina- ultraczuta o czulosci co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie
oznaczenie nie dtuzszym niz 10 minut”. Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie testu
NTproBNP o czasie oznaczenia 18 min.

Pytanie nr 30 — dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy o wyjasnienie czy pod okresleniem “System chtodzenia odczynnikéw na poktadzie”
nalezy rozumie¢ taki system chtodzenia, ktéry jest zgodny z rekomendacjami producenta
opisanymi w instrukcji obstugi?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza, ze pod okresleniem ,System chiodzenia
odczynnikéw na pokfadzie” nalezy rozumieé taki system chtodzenia, ktory jest zgodny =z
rekomendacjami producenta opisanymi w instrukgji obstugi.

Pytanie nr 31 — dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy o zmiange kryterium przyznawania punktéw dla materiatu kontrolnego
wieloparametrowego. Zamawiajacy deklaruje oznaczanie 25 parametréw, dlatego gradacja "dla
15-30 odczynnikéw" i "wiecej niz 30 odczynnikéw" jest niezrozumiata.

Proponujemy opis:

- zaoferowanie wylacznie kontroli jednoparametrowych: 0,00 pkt

- zaoferowanie dla 1-15: 5 pkt

- zaoferowanie dla 16-25: 10 pkt

Jezeli Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powyzsze, prosimy o wyjasnienie ile punktow
otrzyma Wykonawcy, ktéry zaoferuje kontrole jednoparametrowe dla 9 odczynnikéw?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia dotychczasowej punktacji, ale na prosbe Wykonawcy
rozszerza punktacje o dodatkowa pozycje. W zwiazku z tym Zamawiajacy modyfikuje zapisy
Rozdz. XII pkt 6 ppkt 2) SIWZ oraz tabele parametréw ocenianych znajdujaca sie
w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 15 (zatacznik nr 2 do SIWZ), ktdre
otrzymuja brzmienie:

»Kryterium nr 2: Parametry techniczne — wedtug nastepujacych zasad:

W' kryterium parametrow technicznych przyznana zostanie ilos¢ punktow za oferowany
przedmiot zamowienia na podstawie nw. Parametréw zadeklarowanych przez Wykonawce w
zatgezniku nr 2 do SIWZ — Formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 15.



Lp.

Oceniane parametry

Ilos¢ punktow

w zakresie pakietu nr 15

Automatyczne monitorowanie stanu
odczynnikow

zaoferowanie: 10,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 pkt

Automatyczne rozcienczenie prébki

zaoferowanie: 10,00 pkt

niezaoferowanie: 0,00 pkt

Materiat kontrolny wieloparametrowy

zaoferowanie dla wigcej niz 30
odczynnikéw: 10,00 pkt

zaoferowanie dla 15-30
odczynnikéw: 5,00 pkt

zaoferowanie dla 8-14 odczynnikéw:
2,00 pkt

zaoferowanie dla 1-7 odczynnikéw:
0,00 pkt

Wymienne koncéwki w pipetorze
zabezpieczajace przed carry-over lub inny
réwnocenny system zabezpieczajacy
przed przeniesieniem z probki na probke

zaoferowanie systemu
zabezpieczajacego przed
przeniesieniem z probki na probke:
10,00 pkt

niezaoferowanie systemu
zabezpieczajacego przed
przeniesieniem z probki na probke:
0,00 pkt

W przypadku gdy Wykonawca nie wypelni w formularzu asortymentowo-cenowym
ww. parametréw, oferta Wykonawcy podlega¢ bedzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1

pkt 2) PZP.”

ilo$¢ punktow w krytermium parametry

oferowane parametry i funkcje
(wypeftnia Wykonawca) - nalezy

Lp. | parametry ocenlane techniczne odpowiednio wskazac oferuje lub
nie oferuje
Automatyczne zaoferowanie: 10,00 pkt
1. monitorowanie stanu : .
odczynnikéw niezaoferowanie: 0,00 pkt
2 Automatyczne zaoferowanie: 10,00 pkt
" | rozcienczenie probki niezaoferowanie: 0,00 pkt
zaoferowanie dla wiecej niz 30 odczynnikow:
3 Materiat kontrolny 10,00 pkt

wieloparametrowy

zaoferowanie dla 15-30 odczynnikéw: 5,00 pkt




zaoferowanie dla 8-14 odczynnikdw: 2,00 pkt

zaoferowanie dla 1-7 odczynnikéw: 0,00 pkt

Wymienne koncowki w
pipetorze
zabezpieczajace przed
carry-over lub inny
réwnocenny system

zaoferowanie systemu zabezpieczajgcego przed
przeniesieniem z probki na probke: 10,00 pkt

niezaoferowanie systemu zabezpieczajgcego
przed przeniesieniem z probki na probke: 0,00

zabezpieczajacy przed
przeniesieniem z probki pkt
na prébke

Pytanie nr 32 — dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy okreslenie czy zaoferowanie systemu zabezpieczajacego przed kontaminacjg jest
parametrem granicznym (Ip 10) czy ocenianym (1p4)?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zaoferowanie systemu zabezpieczajacego przed
kontaminacja jest parametrem granicznym.

Pytanie nr 33 — dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowania testu do oznaczania Witaminy D Total (suma form
hydroksylowanych D2+D3), co jest zgodne z aktualnymi rekomendacjami dotyczacymi
oznaczania witaminy. D

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakiet nr 15

Ze wzgledu na posiadanie w ofercie kilku rodzajow testéw do iloéciowego oznaczania HCG
beta o réznych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjasnienie i uscislenie, czy
Zamawiajacy zamierza stosowac test beta-HCG wylacznie jako test ciazowy, czy takze jako
marker nowotworowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zamierza stosowa¢ test beta-HCG gtéwnie jako test
cigzowy.

Pytanie nr 35 — dotyczy Pakiet nr 15

Prosimy o wyjasnienie, czy aparat zastepczy powinien posiada¢ parametry techniczne
rownowazne do aparatu dzierzawionego oraz wykorzystywac te same odczynniki, kalibratory,
kontrole i materialy zuzywalne? Jezeli nie prosimy o podanie minimalnych parametréw
aparatu zastepczego wraz ze wskazaniem ktére parametry wymienione w formularzu
asortymentowo-cenowym majg by¢ na nim wykonywane.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz aparat zastepczy powinien posiadaé parametry
techniczne réwnowazne do aparatu dzierzawionego oraz wykorzystywac te same odczynniki,
kalibratory, kontrole i materialy zuzywalne.

Pytanie nr 36 — dotyczy Pakiet nr 15
Prosimy o wyrazenie zgody na zaoferowanie odczynnikéw, dla ktérych termin trwatosci

wynosi min.5 miesiecy
Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode.




Pytanie nr 37 — dotyczy Pakiet nr 4

W zwigzku z zaoferowaniem czytnika kalibrujacego si¢ przy pomocy zewnetrznych paskéw
kalibracyjnych czy Zamawiajacy wyrazi zgode na rozszerzenie formularza cenowego o ta
pozycje?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie nr 38 — dotyczy Pakiet nr 4

Prosimy o podanie jaka jest wymagana przez Zamawiajacego czutos¢ paskéw dla glukozy i
biatka?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz wymagana czutos¢ paskéw dla glukozy wynosi 40
mg/dl, natomiast dla biatka 18 mg/dl.

Pytanie nr 39 — dotyczy Pakiet nr 4

Czy w zwiazku z wymogiem automatycznej korekdji fatszywych wynikéw spowodowanych
obecnoscia kwasu askorbinowego nalezy zaoferowac paski z eliminacja a nie oznaczaniem tego
parametru (kw. askorbinowego)?

Odpowiedz: Tak, nalezy zaoferowac paski z eliminacjag wptywu kwasy askorbinowego.

Pytanie nr 40 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 9

W zwiazku z wprowadzeniem przez Wytworce na rynek nowej generacji odczynnika do
bilirubiny catkowitej, ktéry zachowuje swoj sktad chemiczny prosimy o dopuszczenie
mozliwoéci zaoferowania odczynnika o zmienionej nazwie BilT Gen.3, 250 Testow?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 41 - dotyczy Pakiet nr 10 poz. 13

W zwiazku z wprowadzeniem przez Wytwdrce na rynek nowej generacji odczynnika do
cholesterolu LDL ktéry zachowuje swdj sktad chemiczny prosimy o dopuszczenie mozliwosci
zaoferowania odczynnika o zmienionej wielkosci opakowania a 200 testow?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 42 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 18

W zwiazku z tym ze w naszej ofercie posiadamy odczynnik do LDHw konfekcji 300
testow prosimy o doprecyzowanie czy ilo$¢ opakowan nalezy dostosowaé do tej wielkosci
opakowania (czyli wyspecyfikowane 100 testéw *10 op = 1000 testéw / 300 testéw = 3,33 op.) czy
zaoferowa¢ wyspecyfikowana przez Zamawiajacego ilos¢ - 10 opakowan?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza odczynnik do LDH w konfekgi 300 testéw
z przeliczeniem ilosci zaokraglajac do pelnych opakowan w goére. W takim przypadku nalezy
zaoferowac 4 op.

Pytanie nr 43 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 42 i 43

W zwiazku z tym ze w naszej ofercie posiadamy kontrole do hemoglobiny glikowanej w
konfekcji 4 x 1,0 ml prosimy o doprecyzowanie czy ilo$¢ opakowan nalezy dostosowaé do tej
wielkosci opakowania czy zaoferowa¢ wyspecyfikowana przez Zamawiajacego iloé¢ - kontrola
normalna 3 op., kontrola patologiczna 3 op.?



Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kontrole do hemoglobiny glikowanej w konfekgji 4 x 1,0
ml z przeliczeniem ilosci zaokraglajac do petnych opakowan w gére. W takim przypadku
nalezy zaoferowac dla kontroli normalnej 2 op. oraz kontroli patologicznej 2 op.

Pytanie nr 44 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 48

W zwigzku z tym Ze zestaw do kontroli D-dimeréw w naszej ofercie sktada si¢ z2 x (2 x 1,0
ml) prosimy o doprecyzowanie czy ilos¢ opakowan nalezy dostosowa¢ do tej wielkosci
opakowania czy zaoferowac wyspecyfikowana przez Zamawiajacego ilos¢ -6 op.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zestaw do kontroli D-dimeréw sktadajacy sie z 2 x (2 x
1,0 ml) z przeliczeniem ilosci zaokraglajac do petnych opakowan w gore. W takim przypadku
nalezy zaoferowac 3 op.

Pytanie nr 45 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 72

W zwiazku z tym ze kalibrator do etanolu i NH3 w naszej ofercie posiadamy w konfekcji 2 x
4,0 ml prosimy o doprecyzowanie czy ilos¢ opakowan nalezy dostosowaé do tej wielkosci
opakowania czy zaoferowac wyspecyfikowana przez Zamawiajacego ilo$¢ -3 op.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kalibrator do etanolu i NH3 w konfekcji 2 x 4,0 ml z
przeliczeniem ilosci zaokraglajac do petnych opakowan w gére. W takim przypadku nalezy
zaoferowac 2 op.

Pytanie nr 46 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 74

W zwigzku z tym ze kontrole do RF w naszej ofercie posiadamy w konfekcji 2 x 2 x 1,0
ml prosimy o doprecyzowanie czy ilos¢ opakowan nalezy dostosowaé do tej wielkosci
opakowania czy zaoferowac wyspecyfikowana przez Zamawiajacego ilo$¢ -6 op.?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza kontrole do RF w konfekgji 2 x 2 x 1,0 ml z przeliczeniem
ilosci zaokraglajac do pelnych opakowan w gére. W takim przypadku nalezy zaoferowaé 3 op.

Pytanie nr 47 — dotyczy Pakiet nr 14

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania analizatora
pracujagcego w oparciu o elektrody bezobstugowe wymieniane niezaleznie o zywotnosci
minimum 12 miesiecy?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy zaoferowa¢ analizator pracujacy w oparciu o
elektrody bezobstugowe wymieniane niezaleznie o Zywotno$ci minimum 12 miesiecy.

Pytanie nr 48 — dotyczy Pakiet nr 14

Zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie czy i w jakiej ilosci Zamawiajacy wymaga zaoferowania
wylapywaczy skrzepéw? Wylapywacze skrzepéw zabezpieczaja aparat przed przedostaniem
si¢ skrzepu.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wymaga zaoferowania wylapywaczy skrzepéw w ilosci 5 000
szt. Zamawiajacy zafacza do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany zatacznik nr 2 do SINZ w
zakresie pakietu nr 14.

Pytanie nr 49 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzdr umowy)
Par. 2 ust. 5 Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie nieniejszego postanowienia umowy, a w

10



przypadku braku zgody na jego zmiane na:

»Obowiazek ciaglosci dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opéznienie Zamawiajacego w zaplacie
ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza norme art. 487 par.
2 k.c., ktéry méwi, ze umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiazuja sie w ten sposob, ze
swiadczenie jednej z nich ma byé odpowiednikiem $wiadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowigzart umownych).W stosunkach zobowigzaniowych wynikajacych z uméw
wzajemnych jest regula, ze kazda ze stron zobowiazujac sie do $wiadczenia, czyni to w
przekonaniu, iz otrzyma ekwiwalent tego $wiadczenia od kontrahenta. Dlatego tez, zgodnie z
art. 490 k.c, gdy spelnienie swiadczenia przez druga strone staje si¢ watpliwe ze wzgledu na
stan majatkowy, strona zobowigzana do wczesniejszego $wiadczenia moze powstrzymac sie z
jego spetnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje $wiadczenie wzajemne lub nie da
stosownego  zabezpieczenia. Zamawiajacy dokonal ograniczenia praw Wykonawcy
przynaleznych mu w przypadku niewykonania zobowigzania przez Zamawiajacego. Skoro
Zamawiajacy zapisuje caly szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewlasciwa realizacje umowy,
to tym bardziej nie powinien pozbawia¢ Wykonawcy czesci jego ustawowych praw
przystugujacych w  przypadku niewtasciwego wykonania umowy wzajemnej przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiane stowa "24 godziny" na " 48 godzin w
dni robocze"?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane stowa ,24 godziny” na ,,48 godzin w
dni robocze”, jednak wylacznie w zakresie pakietow nr 10 i 15. W zwiazku z tym Zamawiajacy
modyfikuje zapisy Wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 6b do SIWZ w zakresie §3 ust. 9,
ktéry otrzymuje brzmienie:

83
9. Wykonawca zobowiazuje si¢ dokonac natychmiastowej wymiany towaru w terminie:
a) 24 godzin - dotyczy pakietéw nr 1, 2, 14, 21, 23,
b) 48 godzin w dni robocze — dotyczy pakietéw nr 10, 15,
w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego niezgodnosci z zaméwieniem.”

Pytanie nr 51 - dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane niniejszego postanowienia tak, aby
skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastepczego) wykluczato zastosowanie kar
umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiajacy przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy.
Zastrzezenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Kara umowna ma, wiec na celu naprawienie szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, ale nie moze by¢ nadmierna i nie moze dazy¢ do przewyzszenia poniesionej
szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego nastepuje naprawienie szkody.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 52 — dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzor umowy)

Par. 5, ust.1, lit. a Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby termin dostawy analizatora wynosit 21
dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode, aby termin dostawy analizatora wynosit 21 dni
od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia, jednak wylacznie
w zakresie pakietéw nr 10, 14, 15. W zwiazku z tym Zamawiajacy modyfikuje zapisy Wzoru
umowy stanowigcego zatacznik nr 6b do SIWZ w zakresie §5 ust. 1 lit. a), ktéry otrzymuje
brzmienie:

85
1. Wykonawca zobowiazuje sie do:

a) dostarczenia aparatu(éw) okreslonego(ych) w §1 umowy, zwanego dalej aparatem,
transportem na wiasny koszt i ryzyko do laboratorium Zamawiajacego znajdujacego sie
w budynku Szpitala przy ul. Prusickiej 53-55 w Trzebnicy w terminie do 14 dni
roboczych, liczac od dnia zawarcia umowy (dotyczy pakietéw nr 1, 2, 21, 23)/ do 21 dni od
daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia (dotyczy
pakietow nr 10, 14, 15),”

Pytanie nr 53 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 5, ust. 1 lit. bCzy Zamawiajacy wyrazi zgode na doprecyzowanie niniejszego
postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osob, ktére maja zosta¢ poddane szkoleniu, o
ktérym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54 - dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 5 ust. 1 lit. d Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu ubezpieczenia aparatury okreslonego
W niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urzadzenia lezy w strefie autonomicznych uprawnien Wykonawcy jako
wiasciciela przedmiotu dzierzawy, dlatego umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym nie
powinna regulowac tej kwestii.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55 — dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)
Par. 5 ust. 2, Par. 5 ust. 3lit. b Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiane stowa "24 godziny"
na " 48 godzin w dni robocze"?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy wyraza zgode na zamiane stowa ,24 godziny” na ,,48 godzin w
dni robocze”, jednak wylacznie w zakresie pakietow nr 10 i 15. W zwiazku z tym Zamawiajacy
modyfikuje zapisy Wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 6b do SIWZ w zakresie §5 ust. 2
oraz §5 ust. 3 lit. b), ktdre otrzymuja brzmienie:
/85
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu prawidlowa prace wydzierzawionego
aparatu/aparatow zgodnie z jego przeznaczeniem przez caly okres trwania umowy.
W przypadku awarii urzadzenia trwajacej dtuzej niz 24 godziny (dotyczy pakietow nr 1, 2, 14,
21, 23) / 48 godzin w dni robocze (dotyczy pakietow nr 10, 15) Wykonawca zobowiazuje sie
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do dostarczenia aparatu zamiennego o parametrach nie gorszych niz dzierzawiony aparat
na czas naprawy dzierzawionego aparatu.”

85
3. W okresie trwania umowy Wykonawca zapewni:

a) w ramach czynszu dzierzawnego przeglady konserwacyjne aparatu wraz z bezptatna
wymiang czesci zamiennych i eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi
w instrukcji przez producenta,

b) w ramach czynszu dzierzawnego serwis naprawczy aparatu wraz z wymiang czesci
zamiennych w ciggu 24 godzin (dotyczy pakietow nr 1, 2, 14, 21, 23) / 48 godzin w dni
robocze (dotyczy pakietow nr 10, 15) od zgloszenia uszkodzenia lub awarii przez
Zamawiajacego.”

Pytanie nr 56 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 5 ust. 3 lit. a Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na usuniecie stowa "bezptatna"?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 7 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to aby termin ptatnosci byt liczony od
daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:
Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iz niemozliwe bedzie doktadne okreslenie

terminu ptatnosci.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58 — dotyczy Zalacznik nr 6b do SIWZ (wzér umo

Par. 9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie postanowienia w brzmieniu: ,Zamawiajacy
moze w kazdym czasie odstapic od zadania zaptaty przez Wykonawce kary umownej.”
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 9 ust. 1 lit. d Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane wyrazenia "z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawce"?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 — dotyczy Zatacznik nr 6b do SIWZ (wzér umowy)

Par. 13 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby uprawnienie do odstapienia od
umowy przystugiwalo po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krotszego niz 3 dni robocze?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 2 ust. 4 Zamawiajacy wyrazi zgode na usunigcie niniejszego postanowienia umowy, a w
przypadku braku zgody na jego zmiane na:

~,Obowiazek ciagtosci dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opdznienie Zamawiajacego w zaptacie
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ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza norme art. 487 par.
2 k.c., ktory mowi, ze umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiazuja si¢ w ten sposob, ze
sSwiadczenie jednej z nich ma by¢ odpowiednikiem $wiadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowigzan umownych).W stosunkach zobowigzaniowych wynikajacych z uméw
wzajemnych jest regula, ze kazda ze stron zobowiazujac sie do swiadczenia, czyni to w
przekonaniu, iz otrzyma ekwiwalent tego swiadczenia od kontrahenta. Dlatego tez, zgodnie z
art. 490 k.c., gdy speknienie $wiadczenia przez druga strone staje si¢ watpliwe ze wzgledu na
stan majatkowy, strona zobowigzana do wczesniejszego Swiadczenia moze powstrzymac si¢ z
jego spetnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje Swiadczenie wzajemne lub nie da
stosownego zabezpieczenia. Zamawiajacy dokonal ograniczenia praw Wykonawcy
przynaleznych mu w przypadku niewykonania zobowigzania przez Zamawiajacego. Skoro
Zamawiajacy zapisuje caty szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewlasciwa realizacje¢ umowy,
to tym bardziej nie powinien pozbawia¢ Wykonawcy czesci jego ustawowych praw
przystugujacych w  przypadku niewlasciwego wykonania umowy wzajemnej przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62 — dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wzdr umowy)

Par. 3 ust. 9 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zamiane stowa "24 godziny" na " 48 godzin w
dni robocze"?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 3 ust. 10 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane niniejszego postanowienia tak, aby
skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastepczego) wykluczato zastosowanie kar
umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiajacy przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy.
Zastrzezenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Kara umowna ma, wigec na celu naprawienie szkody poniesionej przez
Zamawiajacego, ale nie moze by¢ nadmierna i nie moze dazy¢ do przewyzszenia poniesionej
szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego nastepuje naprawienie szkody.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 — dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 5 ust. 1 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na to aby termin platnosci byt liczony od daty
wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iz niemozliwe bedzie doktadne okreslenie
terminu ptatnosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 — dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)
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Par. 8 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie postanowienia w brzmieniu: ,Zamawiajacy
moze w kazdym czasie odstapi¢ od zadania zaptaty przez Wykonawce kary umownej.”
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wz6r umowy)

Par. 9 ust. 1 lit. ¢ Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang wyrazenia "z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawce'?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 - dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

Par. 12 ust. 1, ust. 2 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby uprawnienie do odstgpienia od
umowy przystugiwalo po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do nalezytego
wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krétszego niz 3 dni robocze?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 — dotyczy Pakiet nr 10 poz. 31

Prosimy o podanie przewidywanej ilosci zamowienia na okres 36 miesigecy pozycji ASO.
Odpowiedz: Przewidywana ilos¢ zamdéwienia na okres 36 miesiecy pozycji ASO (Pakiet nr 10
poz. 31) wynosi 1200. Zamawiajacy zatacza do niniejszej odpowiedzi zmodyfikowany
Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie Pakietu nr 10 (zatacznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie nr 69 — dotyczy Pakiet nr 26

Czy zamawiajacy dopusci, aby zestaw umozliwiajacy identyfikacje szczepéw bakterii
jelitowych za pomoca co najmniej 16 testéw biochemicznych stanowigcych 1 panel
diagnostyczny, umieszczony byt na dzielonej ptytce do mikromiareczkowania z 2-rzedowym
paskiem, przy czym w uzyciu pozostaje tylko czes¢ ptytki, zgodnie z liczbg badanych szczepow
bakterii, pozostalg jej czes¢ mozna przeznaczyc¢ do uzycia w pozniejszym terminie?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ. Ze wzgledu na mato precyzyjny opis
konstrukgji testu oraz sposobu wykonania badania Zamawiajacy nie jest w stanie oceni¢ czy
proponowany zestaw spetnia okreslone wymagania.

Pytanie nr 70 — dotyczy Pakiet nr 4

Co Zamawiajacy rozumie przez okreslenie "mozliwos¢ rejestracji wynikow'? (Jest to pkt
4 parametrow granicznych czytnika). Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy podajac okreslenie ,mozliwos¢ rejestracji wynikéw” miat na mysli
mozliwos¢ zarejestrowania (wpisania) badania dla konkretnego pacjenta na aparacie.

Pytanie nr 71 — dotyczy Pakiet nr 4

Prosimy o podanie wymiaréw/kubatury pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany
czytnik do analizy moczu. Pozwoli to na dobranie takiego klimatyzatora, ktéry zapewni
odpowiednie warunki pracy urzadzenia i przebiegu reakcji.

Odpowiedz: W zwiazku z mozliwoscia przeniesienia pracowni analitycznej do innego
pomieszczenia Zamawiajacy nie moze okresli¢ doktadnej kubatury pomieszczenia.

Pytanie nr 72 — dotyczy Pakiet nr 4
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Czy Zamawiajacy dopusci aparat z transmisja jednokierunkowa (aparat wysyta badania — 10
parametrow badania fizykochemicznego moczu wraz identyfikatorem — kodem kreskowym
pacjenta do systemu LIS).

W przypadku tego typu badania, kiedy kazdy pacjent jest badany za posrednictwem jednego
rodzaju paskéw (10-parametrowych) oraz zawsze z kazdym wynikiem pacjenta wysytane jest
do systemu informatycznego 10 parametrow moczu wraz identyfikatorem pacjenta; nie ma
uzasadnienia stosowanie wymogu dwukierunkowej transmisji (jak w przypadku innych grup
badan oraz analizatorow, jak np. biochemicznych itd.). Dlatego tez w tego typu przypadkach w
Polsce system jest zwyczajowo konfigurowany na wylacznie jednostronne otrzymywanie
wynikéw pacjenta z pétautomatycznego czytnika paskéw do moczu.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby aparat przyjmowat zlecenia wraz z numerem/kodem z
LIS i odsytat wykonane badania.

Pytanie nr 73 — dotyczy Pakiet nr 13 poz. 2
Czy Zamawiajacy dopusci panel zawierajacy nastepujace alergeny:

IgE catkowite, D1 Derm. Pteronyssius, D2 Derm. Farinae, 16 Karaluch, T3 Brzoza, T2 Olcha, T4
Leszczyna,

GX Mix traw, G12 Pyiki zyta, W5 Piotun, W206 Rumianek, I1 Jad pszczoty, I3 Jad osy, K82 Latex,
M1 Penicillium notatum, M2 Cladosporium herbarum, M3 Aspergillus fumigatus, M6
Alternaria alternata, E1 Kot, E3 Kon, E5 Pies, E6 Swinka morska, E84 Chomik, E82 Krolik, E88
Mysz, E87 Szczur, Ex8 Papuga/ P.falista/ Nimfa, W8 Mniszek lekarski, D70 Acarus siro

Proponowany panel nie zawiera jedynie 4 wymaganych w SIWZ alergenéw: Tymotki takowej /
wonnej, debu, bylicy, babki, natomiast dodatkowo zawiera:

IgE catkowite, 16 Karaluch, GX Mix traw (Tomka wonna, Cynodon palczasty, Kupkowka
pospolita, Kostrzewa akowa, Zycica, Tymotka lakowa, Gladka stoklosa, Zyto, Kloséwka
wetnista, Wyczyniec Iakowy

Perz wlasciwy, Rajgras wyniosty) , W5 Piotun, W206 Rumianek, I1 Jad pszczoty, I3 Jad osy, K82
Latex, M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria alternata, E6 Swinka morska, E84 Chomik,
E82 Krolik, E88 Mysz, E87 Szczur, Ex8 Papuga/ P.falista/ Nimfa, W8 Mniszek lekarski, D70
Acarus siro.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 74 — dotyczy Pakiet nr 13 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopusci panel zawierajacy nastepujace alergeny:

F17 Orzech laskowy, F13 Orzech ziemny, F2 Mleko, F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-
laktoglobulina, F1 Bialko jaja, F75 Zéttko jaja, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F93 Kakao, F35
Ziemniak, F31 Marchew, F49 Jabtko, F3 Dorsz, F9 Ryz, F4 Maka pszenna, F5 Maka zytnia, F14
Soja, E1 Kot, E5 Pies, E3 Kon, T3 Brzoza, W6 Bylica , M3 Aspergillus fumigatus, M6 Alternaria
alternate, M2 Cladosporium herbarum, D1 Derm. Pteronyssinus, D2 Derm. Farina, Gx Trawy
Mix

Proponowany panel nie zawiera jedynie 4 wymaganych w SIWZ alergenéw: babki, zyta/
rumianku, kurczaka/ wieprzowiny/jagnigciny, brzoskwini/ cytruséw, natomiast dodatkowo
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zawiera:

F76 alfa-laktalbumina, F77 beta-laktoglobulina, F78 Kazeina, F334 Laktoferyna, F93 Kakao
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 75 — dotyczy Pakiet nr 13

Czy Zamawiajacy dopusci testy immunoblot do oznaczania specyficznego IgE w surowicy
ludzkiej gdzie poszczegolne alergeny optaszczone sa w postaci linii (prazkéw) na pasku. Po
wykonaniu analizy zabarwienie poszczegolnych prazkéw jest proporcjonalne do zawartosci
specyficznych przeciwciat w prébce pacjenta. Ocena przeprowadzana jest po wyschnieciu
paska testowego za pomoca skanera z certyfikatem IVD oraz dedykowanego oprogramowaia
interpretujacego.

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 76 — dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiajacy dopusci testy LIA, gdzie poszczegdlne antygeny naniesione sa na membrane
w postaci rownolegtych do siebie linii (prazkéw)?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 77 — dotyczy Pakiet nr 6

Czy Zamawiajacy wymaga stosowania na pasku antygenéw: UT-RNP, AMA-M2 oraz SmD1?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga stosowania na pasku tych przeciwcial, ktére zostaty
okreslone w SIWZ.

Pytanie nr 78 — dotyczy Pakiet nr 12 poz. 6
Poz. 6 — Czy Zamawiajacy dopusci test Waaler Rose o czutosci 8 IU/mL?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 79 — dotyczy zapisow SIWZ

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci do podawania cen jednostkowych netto za 1
szt. wyrobéw z doktadnoscia do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie
jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespolu Arbitréw (Orzecznictwo Zespotu Arbitréw - sygn. akt
UZP/Z0O/0-2546/06) ,,dopuszcza si¢ podawanie cen z dokladnoscia do trzech, a nawet 4 m-c po
przecinku, dla wyrobéw masowych, wéwczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym
ceny wynikowej, a nie ceng transakcyjna (nie ma, bowiem mozliwosci zakupienia jednej sztuki
ezy, koncoéwki czy szkietka)”.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza podanie cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobéw z
doktadnoscia do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest
sztuka, natomiast wymaga podania wartosci netto i brutto z doktadnoscia do 2 miejsc po
przecinku czyli do groszy.

Pytanie nr 80 - dotyczy zapiséw SIWZ
Czy Zamawiajacy uzna za spelniony wymog art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jesli Wykonawca,
ktory nie nalezy do zadnej grupy kapitalowej, przedstawi stosowne o$wiadczenie wraz z
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ofertg?
Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 81 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

Dotyczy § 3 ust. 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie do paragrafu sformutowania, iz ,Zamawiajacy
bedzie skladal zamoéwienia wedlug biezacych potrzeb, przy czym wartos¢ zamowienia
jednostkowego nie powinna by¢ mniejsza niz 150 zt netto”?

Prosbe motywujemy to tym, ze dla zaméwien ponizej 150 zt koszty transportu na ktore
skladaja sie m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listow
przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoznika, sa wyzsze niz wartosc
marzy uzyskanej ze sprzedazy towaru o takiej wartosci.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SINZ.

Pytanie nr 82 — dotyczy Zatacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

Dotyczy § 8 ust. 1lai1b

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie wysokosci kary umownej do wysokosci 0,1 %
zaméwionej i niedostarczonej/reklamowanej czesci partii towaru za kazdy dzien opoznienia, z
uwagi na nieadekwatnoé¢ ich wysokosci do danego niespetnienia Swiadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieja przepisy regulujace wysokosci kar umownych, jednak przy ustaleniu
wysokoéci kar Zamawiajacy powinien opiera¢ si¢ na zasadzie réownosci i ekwiwalentnosci
stron, a tym samym wymaga¢ od Wykonawcy placenia kar w takiej samej lub nieznacznie
wyzszej wysokosci, w jakiej sam Zamawiajacy moze ewentualnie placi¢ za zwloke w placeniu
za towar.

Zamawiajacy nie powinien wykorzystywac swojej dominujacej pozycji ustalajac wysokos¢ kar
umownych. Kary umowne powinny mie¢ charakter dyscyplinujacy w stosunku do
Wykonawcy, a nie prowadzi¢ do wzbogacenia si¢ Zamawiajacego, a taka funkcje zaczynaja
peti¢ w momencie, gdy okazuje sig, iz warto$¢ kary umownej moze przekroczy¢ wartos¢
zaptaty nalezng Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokosci
2 % wartosci netto zaméwionej partii towaru/ wartoéci netto wadliwego towaru jest wysoce
niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokos¢ odsetek, ktorg Zamawiajacy
narzuca, moze zosta¢ uznana za $wiadczenie nienalezne, dajace w skali roku odpowiednio,
730 % wartosci zaméwionej dostawy/ wadliwego towaru. W tym miejscu nalezy przywotac
tred¢ art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, ktéry stanowi, iz w przypadku, gdy zobowiazanie zostato
wykonane w znacznej czesci dtuznik moze zada¢ zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy
przypadku, gdy kara jest razaco wygoérowana. Dlatego tez w przypadku braku zgody
Zamawiajacego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy beda one naliczane,
Wykonawca bedzie zmuszony podja¢ odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar,
a co za tym idzie ochrony swoich interesow.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SINZ.

Pytanie nr 83 — dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wzdér umowy)
Dotyczy § 8 ust. 1c
Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane zapisu z ,,10% wartosci brutto
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niezrealizowanej czesci umowy” na ,5% wartosci brutto niezrealizowanej czgsci umowy”.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 — dotyczy Zalacznik nr 6a do SIWZ (wzér umowy)

Dotyczy § 13

Czy Zamawiajacy rozwazy wprowadzenie w powyzszym paragrafie ustepu mowiacego, ze:

1. Umowa moze by¢ rozwiazana przez kazda ze stron za 1 miesigcznym wypowiedzeniem,

2. Rozwigzanie, o ktérym mowa w pkt. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej i zawieraé

uzasadnienie pod rygorem niewaznosci,

3. Kazda ze stron moze rozwigza¢c umowe bez wypowiedzenia w przypadku razacego
naruszenia postanowien niniejszej umowy?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 3, 4, 8,12

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania probéwek z polem do opisu w formie nadruku (z
mozliwoscig lepszej obserwacji zawartosci w probéwece), a nie nalepki naklejonej na probéwke,
ktora zastania czes¢ probowki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartosci?

W' procesie wielu bada krwi: hematologicznych, biochemicznych i innych, istotna jest
mozliwos¢ obserwowania catej probki krwi znajdujacej sie w probéwce, w celu oceny jakosci tej
probki. Probka krwi w probéwce musi by¢ jak najlepiej widoczna, bo tylko wtedy istnieje
mozliwos¢ wykrycia niekorzystnych proceséw w niej zachodzacych np.: hemolizy czy
powstania mikroskrzepéw, ktére negatywnie moga wplywaé¢ na wyniki badania lub wrecz
uszkodzi¢ przez zatkanie mikroskrzepami tor pomiarowy analizatora. Dlatego tez biorac pod
uwage wysokie koszty badan, reagentéw oraz straty spowodowane przestojem analizatoréw z
powodu ich awarii, celowe jest posiadanie takich probowek, ktére pozwola oceni¢ wizualnie
czy probka jest prawidfowa przed skierowaniem jej do badania. Mozliwosci tak pelnej oceny
jakosci probki nie daja probowki z nalepkami, ktére nie tylko zastaniaja wieksza czesé
probowki, ale réwniez ograniczajag mozliwos¢ swobodnej obserwacdji jej zawartosci. Mozliwos¢
lepszej obserwacji zawartosci probowki umozliwiaja natomiast probéwki z nadrukiem.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga zaoferowania probéwek do opisu w formie nadruku.
Wymaga natomiast, aby na probéwce zaznaczone bylo wyraznie miejsce do ktérego ma zostaé
napetiona probowka.

Pytanie nr 86 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania probowek typu Eppendorf z plaskim zatrzaskowym,
zintegrowanym z probowka wieczkiem, dzieki ktéremu mozliwe jest opisywanie probki na
wierzchniej stronie korka oraz z zamknieciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamkniecie tzw. Safe
Lock uniemozliwia przypadkowemu otwarciu sie probowki np. podczas jej wirowania przy
wysokich obrotach.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wymaga zaoferowania probéwek typu Eppendorf z plaskim
zatrzaskowym, zintegrowanym z probéwka wieczkiem.

Pytanie nr 87 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 11
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania ptyt do oznaczania grup krwi z rowkiem
usztywniajacym, ktéry zapobiega uginaniu sie ptyty i w rezultacie utatwia przeprowadzanie
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badan?

Rowek usztywniajagcy podnosi komfort i bezpieczenstwa wykonujacego test. Rowek
usztywniajacy stabilizuje ksztatt jednorazowej ptyty uniemozliwiajac jej odksztatcanie sie w
trakcie wykonywania na niej testéw, co chroni uzytkownika przed przypadkowym
wydostaniem sie probek z poszczegdlnych celek. W metodyce badania sztywnos¢ plyty ma
bardzo duze znaczenie, bowiem w celu wlasciwego wymieszania zawiesiny i rOwnomiernego
jej rozprowadzenia na dnie celki, ptyte lekko, kolistym ruchem w ptaszczyznie poziomej, obraca
si¢. W przypadku plyty pozbawionej rowka, czynnos¢ te jest bardzo trudno wykonac¢, z uwagi
na gietkos¢ ptyty.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga aby ptyta do oznaczania krwi byta odpowiednio sztywna,
aby mozna bylo wykonywa¢ nig ruchy utatwiajace mieszanie reagentdéw, jednoczesnie nie
narzucajac konkretnej technologii.

Pytanie nr 88 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 11
Czy Zamawiajacy wymaga plyt z tworzywa biatego, czy przezroczystego?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza plyty z tworzywa biatego i przezroczystego.

Pytanie nr 89 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 13
Czy Zamawiajacy dopusci probowki na 2 ml krwi z fluorkiem sodu i heparyna sodowa?
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 90 — dotyczy Pakiet nr 3 poz. 13
Czy Zamawiajacy dopusci probowki z fluorkiem sodu i EDTA-K2 na 1 ml krwi?
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91 — dotyczy Pakiet nr 8 poz. 2

Czy Zamawiajacy dopusci mikroprobowki z kapilarg na 100 ul krwi, probéwka o objetosci 250
ul?

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 92 — dotyczy Pakiet nr 9 poz. 4,5
Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania koncowek typu Eppendorf, czy Gilson?
Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zaoferowania konicéwek typu Gilson.

Pytanie nr 93 — dotyczy Pakiet nr 9 poz. 8, 9

Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania ez pakowanych po 10 szt. w opakowaniach do
wielokrotnego otwierania (ze strung)?

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga, aby ezy byly pakowane po maksymalnie 10 szt.

Pytanie nr 94 — dotyczy zapisow SIWZ

Rozdz. VI pkt. 5, ppkt. 2.b. Czy Zamawiajacy nie popetnit omytki pisarskiej w: ,,dotyczy pakietu
nr 18 poz.17” zamiast ,dotyczy pakietu nr 18 poz.19”?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, iz w Rozdz. VI pkt. 5 ppkt 2) lit. b) popemit omytke
pisarska dotyczaca okreslenia numeru pozycji w pakiecie nr 18. W zwiazku z tym Zamawiajacy
modyfikuje zapis Rozdz. VI pkt 5 ppkt 2) lit. b) ktéry otrzymuje brzmienie:
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»,b) Pozytywna Opinia Krajowego O$rodka Referencyjnego Lekowrazliwosci Drobnoustrojow -
KORLD Warszawa - o dopuszczeniu zaoferowanych paskéw do rutynowych badan w
diagnostyce mikrobiologicznej zgodnie z zaleceniami EUCAST 2017 (Europejski Komitet ds.
Oznaczania Lekowrazliwosci) - dotyczy pakietu nr 18 poz. 19; nr 27 i nr 29 poz. 5.”

Pytanie nr 95 — dotyczy zapiséw SIWZ

Od 18 kwietnia 2018 r. udzial w zamdwieniach publicznych bedzie wymagat przesytania
jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia (JEDZ) podpisanego elektronicznie z
uzyciem kwalifikowanego certyfikatu. Obowiazek ten wynika z nowelizacji Prawa zaméwien
publicznych z 22 czerwca 2016 r. W zwiazku z tym czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
przestanie dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres
mailowy Zamawiajacego?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na przestanie dokumentu opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy Zamawiajacego. Ww. przepis nie
znajduje zastosowania w postepowaniach wszczetych przed dniem 18.04.2018r.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w Formularzu asortymentowo-cenowym (Zalacznik nr
2 do SIWZ) w zakresie pakietu nr 1 omytkowo zamiescit zapis dotyczacy ilosci oznaczen na 24
miesigce zamiast 36 miesigcy. W zwigzku z tym Zamawiajacy zalacza do niniejszych
odpowiedzi zmodyfikowany Formularz asortymentowo-cenowy (zatacznik nr 2 do SIWZ)
dotyczacy Pakietu nr 1.

W' przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zaméwienia dopuszczony przez Zamawiajacego niniejszymi
odpowiedziami, nalezy zamiesci¢ odpowiednia adnotacje pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo wraz zatqcznikami stanowiq integralng czes¢ SIWZ i dotyczq wszystkich Wykonawcéw biorgcych
udziat w przedmiotowym postepowaniu. Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ oferte z uwzglednieniem udzielonych
przez Zamawiajgcego odpowiedzi.

Z powazaniem

B} O e I P
SPZOP Szpitg) infeow. Jadwigt Stgskiej
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Nr postepowania: ZP/4/2018 Formularz asortymentowo-cenowy

Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Modyfikacja z dnia 27.04.2018r.

Pakiet 1. Dzierzawa dwoéch automatycznych aparatow do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawa odczynnikow i krwi kontrolnej.

Przewidywana ilo$é oznaczen na 36 miesigce dwéch aparatéw facznie -114 500 szt.

1 |Wykonawca/Producent Podac
2 |Nazwa i typ urzadzenia Podac¢
3 |Kraj pochodzenia Podac¢
4 |Rok produkcji min. 2015 Podac¢
POTWIERDZENIE
tnia
PARAMET (wype
Lp. PARAMETRY = Wykonawca) - nalezy
GRANICZNE 5 < 2
odpowiednio wskazac
TAK lub NIE
Analizatory powinny oznacza¢ analitycznie (nie wyliczac z innych parametréw) co najmniej nastepujace parametr: erytrocyty, ptytki,
hemoglobine, leukocyty z czego przynajmniej jeden analizator powinien rozdzielac leukocyty na 5 populacji: na neutrofile, limfocyty,
1 momocyty, eozynofile i bazofile (aparat 5 diff) z mozliwoscig szybkiego i fatwego przejscia na opcje wykonywania badania bez rozdziatu TAK
" |leukocytéw na 5 populacji, pozwalajaca na zaoszczedzenie odczynnikéw. Drugi analizator powinien rozdziela¢ leukocyty na co najmniej 3
populacje Liczba wszystkich podawanych parametréw hematologicznych (przeliczanych) nie moze by¢ mniejsza niz 18 w przypadku
aparatu 3 diff, a w przypadku aparatu 5 diff nie moze by¢ mniejsza niz 24 parametry.
2. |Wydajnoé¢ w przypadku kazdego z analizatoréw co najmniej 50 oznaczen na godzing TAK
3. |Automtyczne flagowanie patologii, podawanie histograméw dla erytrocytow, leukocytow i ptytek w obu analizatorach TAK
4. |R6znicowanie leukocytéw metodg cytometrii przeptywowej z rozdzialem 5 diff TAK
5. |W petni automatyczna konserwacja i automatyczne mycie sondy pobierajacej krew TAK
6. |W przynajmniej jednym analizatorze wymagane jest aby minimalna ilos¢ pobieranej krwi nie wigksza niz 25 ul TAK
7. |Automatyczne zczytywanie kodéw paskowych z probéwek w obu analizatorach TAK
8. |Bezcyjankowa metoda pomiarowa dla hemoglobiny w obu analizatorach TAK
9. |Dwukierunkowa komunikacja z podtaczeniem obu analizatoréw z systememami informatycznymi w laboratorium zamawiajgcego TAK
10. |Automatyczny podajnik probéwek z mozliwoscig przektuwania korkéw probéwek w obu analizatorach TAK
11. |Oprogramowanie obejmujace wewnetrzny system kontroli jakosci TAK
12. |udziat w zewnatrzlaboratoryjnym certyfikowanym systemie kontroli jakosci co najmniej 4 x do roku na koszt Wykonawcy TAK
13. |Obstuga serwisowa na koszt Wykonawcy TAK
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Czas reakcji serwisu gwarancyjnego w razie awarii maksymalnie do 5 godzin a usuniecie awarii do 24 godzin w dni robocze w przypadku
14. o " . o i L - I S TAK
awarii jednego aparatu a w przypadku awarii dwdch apatatéw jednoczesnie -usuniecie awarii do 10 godzin przez caty tydzien
15. |Zewnetrzyny UPS dla obu analizatoréw TAK
16. |Zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy urzadzenia i przebiegu reakgcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora $ciennego TAK

Uwaga! W kolumnie ,,Parametry graniczne” TAK — oznacza bezwzgledny wymag. Brak opisu lub zapis ,Nie” w kolumnie ,Oferowane parametry”
bedzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zaméwienia. Niespetnienie choc¢by jednego z warunkéw granicznych
spowoduje odrzucenie oferty.

Ilo$¢ punktow w kryterium

oferowane parametry

. arametry oceniane : wypefnia Wykon. - 4 jsac
Fﬂ P Y ﬂm-‘mamﬁi techniczne N P .‘.Q NS\ﬁW\ QN\Q.NY WS
oferuje lub nie oferuje
" Przynajmniej jeden odczynnik - diluent- wspdlny dla obu zaoferowanie: 40,00 pkt
analizatoréw niezaoferowanie: 0,00 pkt
nazwa odczynnika .
. ; Termin
stanowigcego przedmiot : . _— . -
AN, opis sposobu ilos¢ odczynnika  |przydatnosci Cena netto cena 1- o L.
zamowienia niezbednego do : . : : o Numer ; wartosc wartos¢
Lp. konania okreionych konfekcjonowania zuzywana na jedno | do uzycia katalogowy zal oznaczenia netto Vat % brutto
wy . : odczynnikéw oznaczenie po otwarciu opakowanie netto u
powyzej badan na ’
) opakowania
oferownym analizatorze
1.
2
3.
4,
n.
krew kontrolna z wartosciami
"normalnymi"
(fizjoloficznymi) przewidziana
na co najmniej 1000
oznaczen / 36 m-cy
krew kontrolna z wartosciami
"patologicznymi”, niskimi w
iloci na 600 oznaczen na 36
m-cy
g1 |Sumacen poszczegdlinych X » X X X « «

odczynnikéow

Odczynniki i materiaty zuzywalne musza by¢ kompatybilne z dzierzawionymi aparatami do morfologii krwi obwodowej.
Termin waznosci odczynnikéw od momentu dostawy - min. 6 m-cy z wytaczeniem krwi kontrolnej, dla ktérej termin waznosci wynosi do 2 miesiecy
Udziat w zewnatrzlaboartoryjnej kontroli jakosci przynajmniej 1 x na kwartal
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Dzierzawa dwéch aparatéw do morfologii krwi obwodowej

X

cena netto

vat %

cena brutto

cena czynszu dzierzawnego/miesigc

cena czynszu dzierzawnego na 36 miesiecy

Warto$¢ netto ogétem Pakietu 1:
Warto$¢ brutto ogélem Pakietu 1:

Wartoé¢ netto ogétem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynnikéw netto )+ cena netto dzierzawy dwdch aparatéw do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy
Wartoé¢ brutto ogétem pakietu 1= S1(suma wszystkich cen oferowanych odczynnikéw brutto )+ cena brutto dzierzawy dwdch aparatéw do morfologii krwi obwodowej na 36 m-cy

Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Modyfikacja z dnia 27.04.2018r.
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Pakiet 10. Dostawa odczynnikoéw do analizatora Integra 400 wraz z dzierzawq urzadzenia zastepczego pracujacego z tymi samymi odczynnkami oraz z zamontowaniem wiréwki

Nr postepowania: ZP/4/2018 Formularz asortymentowo-cenowy

laboratoryjnej z katowym rotorem na 36 probéwek nie mniejszych niz 5 mil.

Dostawa odczynnikéw i materiatow zuzywalnych do analizatora parametréw biochemicznych Integra 400 wraz z dzierzawq urzadzenia zastepczego, oraz pozwalajacego na wykonanie wymienionych w tabeli badan biochemicznych (w
przypadku awarii jednego z aparatéw) oraz instalacjg wirdwki laboratoryjnej katowy z rotorem na co najmniej 36 probéwek nie mniejszych niz 7 ml.

. Przewidywana cena WARTOSC &
Lp. Nr. katalogowy Nazwa odczynnika Symbol/iloé¢ oznaczen j-m.  |INTEGRA 400 :NNMMMM”M ilos¢ NmBMSmmam jednostkowa NETTO VAT % ﬁww..ﬂ_mu_,wn
na okres 36 m-cy natto (kol. 8x9)
EN T ; D

1 wa Cobas Integra ALP2L IFCC -400 Gen. 2. tak 18

2 Transaminaza alaninowa GPT Cobas Integra ALTL -500 tak 54

3 Transaminaza asparaginowa GOT Cobas Integra ASTL -500 tak 51

4 alfa-Amylaza Cobas Integra AMYL2 -300 tak 33

5 Kinaza kreatynowa Cobas Integra CKL -200 tak 6

6 gamma-Glutamylotransferaza Cobas Integra GGT2 -400 tak 26

7 Wapn Cobas Integra CA- 300 tak 33

8 Albuminy Cobas Integra ALB2 -300 tak 11

9 Bilirubina catkowita T3 Cobaas Integra BILT2-250 tak 55

10 Bilirubina bezposrednia Cobas Integra BILD -350 tak 9

11 Cholesterol Cobas Integra CHOL2 -400 tak tak 52

12 Cholesterol HDL Cobas Integra HDL_350 plus Gen. 3. tak tak 34

13 Cholesterol LDL Cobas Integra LDL-C 175 Gen. 2. tak tak <

14 Cholinesteraza Cobas Integra -200 tak tak 4

15 Kreatynina Jaffe Cobas Integra CREJ2- 700 tak tak 81

16 Glukoza Cobas Integra GLUC3- 800 tak tak 93

17 Zelazo Cobas Integra IRON2-200 tak tak 23

18 LDH Cobas Integra - 100 tak tak 10

19 w_%mw&sa zaokpsc wizanla Cobas Integra UIBC 100 szt tak tak 13
20 Magnez Cobas Integra MG 175 szt tak tak 62
21 Fosforany nieorganiczne Cobas Integra PHOS2 250 szt tak tak 11
22 Biatko catkowite Cobas Integra TP Gen. 2.-300 szt tak tak 13
23 Biatko w moczu i PMR Cobas Integra TPUC 150 Gen. 3. szt tak tak 8
24 Triglicerydy Cobas Integra TRIGL 250 szt tak tak 62
25 Kwas moczowy Cobas Integra UA2 400 szt tak tak 13
26 Mocznik Cobas Integra UREA 500 szt tak tak 62
27 D-Dimery 100 szt tak tak 60
28 Biatko C-reaktywne, wysokoczute 300 szt tak tak 202

29 Hemoglobina glikowana 150 szt tak tak 26
30 Alkohol etylowy 100 szt tak tak 30
31 ASO 100 szt tak tak 12
32 RF latex 100 szt. tak tak 22
33 Kalibrator uniwersalny 12x3 ml szt tak tak 6
34 Kalibrator parametréw lipidowych 3x1ml szt tak tak 4
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35 Kalibrator biatek specyficznych 5x1ml szt tak tak 3
36 Kalibrator ASO2, CERU3 i PREA3 3x1ml szt tak tak 3
37 Kalibrator biatka w moczu i PMR 5x1ml szt tak tak 6
38 _Am__v_‘m@‘ hemoglobiny glikowanej 3x2ml szt tak tak 3
(aplikacja Tina-quant)
39 Kalibrator D-Dimerdéw 6 x 0,5 ml szt tak tak 6
Kontrola uniwer. normalna dla
enzymdw, substratow, biatek
40 specy.(CRP,RF ferrytyna) z 20x 5ml szt tak tak 6
mozliwoscia uczestnictwa w
zewnetrzym programie kontroli
Kontrola uniwer. Patolog. dla
enzymow, substratow, biatek
41 specy.(CRP,RF ferrytyna) z 20 x 5ml szt tak tak 3
mozliwoscia uczestnictwa w
zewnetrzym programie kontroli
42 Kontrola normalna HbAlc 4x0,5ml szt tak tak 3
43 Kontrola patologiczna HbA1c 4x0,5ml szt tak tak 3
Kontrola normalna biatko catkowite
1 w moczu i PMR, kreatynina w moczu dadm szt fak ok 3
Kontrola patologiczna biatko
45 catkowite w moczu i PMR, kreatynina |4 x 3 ml szt tak tak 3
w moczu
46 Kontrola normalna amoniaku, 5x4ml - tak tak 4
etanolu, CO2
a7 Kontrola patologiczna amoriakt, | 4 m st tok tak 3
48 Zestaw do kontroli D-Dimeréw 2x 1ml szt tak tak 6
49 MWMMMM”wM%m_a itk 3x1ml szt tak tak 3
50 Kontrola patologiczna biatek 3x1ml - tak tak )
specyficznych
51 Plyn systemowy 1000 ml szt tak tak 10
52 Kaseta dodatkowego cyklu mycia 150 testow szt tak tak 60
53 Odczynnik hemolizujgcy do HbAlc  |6x10 ml szt tak tak 3
54 Filtry do wody 10 szt./ op. szt tak tak 6
55 Naczynka prébkowe 250 op tak tak 60
56 Zbiorniki odpadowe 20 sztuk/ op. op tak tak 6
57 Kuwety 20 x 1000 sztuk op tak tak 18
58 Lampa do modutu Abs. 1 sztuka szt tak tak 15
59 Komplet igiet 2 szt./ op. op tak tak 6
60 Elektroda referencyjna 1 sztuka szt tak tak 6
61 Elektroda chlorkowa 1 sztuka szt tak tak 3
62 Elektroda potasowa 1 sztuka szt tak tak 6
63 Elektroda sodowa 1 sztuka szt tak tak 6
64 Roztwor referencyjny 1 x 250 ml szt tak tak 42
65 Kalibrator ISE, bezposredni 1 x 250 ml szt tak tak 42
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66 Kalibrator ISE, posredni 1 x 250 ml szt tak tak 42
67 ISE roztwor 1 6x17,5ml szt tak tak 12
68 ISE roztwor 2 6 x9,5ml szt tak tak 12
69 ISE Deproteinizer 6 x21 ml szt tak tak 24
70 Roztwor trawiacy 6x 11 ml szt tak tak 6
71 kalibrator do RF 5x1ml szt tak tak 3
72 kalibrator do etanolu i NH3 5x 1 ml szt tak tak 3
73 kalibrator do Zelaza op. szt tak tak 3
74 kontrola do RF 2 x 1ml szt. tak tak 6
75 kaseta do oznaczania lipazy lipaza 200 szt. tak tak 5
76 kaseta do oznaczania mleczanéw mleczany- 100 szt. tak tak 6
77 Zestaw wezykéw do modutu ISE kompl. szt tak tak 3

Odczynniki i materiaty zuzywalne musza by¢ kompatybilne z analizatorem parametréw biochemicznych Integra 400 oraz z dzierzawionym aparatem stanowigcym urzadzenie zastepcze.

RAZEM

Wykonawca zapeni odpowiednie warunki pracy urzadzen i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora $ciennego i stacji uzdatniania wody.

Wartoé¢ netto ogétem pakietu nr 10 = razem wartoé¢ netto odczynnikéw i materiatéw ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierzawnego aparatu zastepczego i wiréwki na 36 miesigcy
Wartoé¢ brutto ogétem pakietu nr 10 = razem warto$¢ brutto odczynnikéw i materiatéw ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierzawnego aparatu zastepczego i wiréwki na 36 miesiecy

dzierzawa urzadzenia zastepczego i wiréwki laboratoryjnej

X

cena netto

vat %

cena czynszu dzierzawnego/miesigc

cena czynszu dzierzawnego na 36 miesigce

Wartoé¢ netto ogotem pakietu nr 10:
Wartos¢ brutto ogétem pakietu nr 10:

Wymagania dotyczace aparatu zastgpczego:
Analizator bedacy urzadzeniem zastepczym powinien by¢ wielofunkcyjny i w petni automatyczny, pracujacy w trybie "pacjent po pacjencie” o wydajnosci co najmniej 300 testéw fotometrycznych/godz, do 400 testéw/ godz. z ISE. Powinien
posiada¢ mozliwoé¢ wykonania jednoczesnie co najmniej 30 réznych badan z biochemii, immunologii, oznaczen elektrolitéw za pomoca ISE i ewentualnie TDM (leki) przy zastosowaniu metod oznaczen: fotometrycznych,
monochromatycznych i bichromatycznych punktu koficowego, turbidimetrycznych i kinetycznych. Powinien posiadac automatyczng detekcje mikroskrzepu w prébce badanej. Wymagana ilos¢ pozycji na probki - minimum 80. Prébki i
odczynniki identyfikowane kodem kreskowym, z mozliwoscia innej identyfikacji. Oprogramowanie analizatora w jezyku polskim. WYMAGANA funkcja automatycznego rozciefczania i/lub zmiana objetosci probki po przekroczeniu liniowosci
metody. Priorytetowe oznaczanie prébek "cito" i chtodzenie odczynnikow, kalibratoréw i kontroli na poktadzie analizatora. Ponadto wymagane jest podtaczenie analizatora do LIS - dwukierunkowa komunikacja i wbudowany program
kontroli jakoéci badan. Niezbedny jest zewnetrzny UPS, mozliwo$¢ monitorowania zuzycia odczynnikéw. oraz automatyczne zatadowywanie/wytadowywanie kuwet.

Ponadto wymagane sg :

obstuga serwisowa na koszt Wykonawcy
czas reakcji serwisu do 5 godz.
czas usuniecia awarii do 24 godzin,

Termin waznoéci produktéw od momentu dostawy - min. 6 m-cy.




Nr postepowania: ZP/4/2018 Formularz asortymentowo-cenowy Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Modyfikacja z dnia 27.04.2018r.

Pakiet 14. Dzierzawa analizatora parametrow krytycznych wraz z dostawg odczynnikéw oraz z dostawa aparatu zastepczeqo do gazometrii i elektrolitow.
Przewidywana iloé¢ oznaczen na 36 miesiecy: 16 200
Wymagane parametry mierzone aparat gtéwny: pH, pCO2 , pO2, Na+, K+, Ca++, Ht lub Hb, SO2, O2Hb, tHb, COHb, MetHb, bilirubina noworodkowa
Wymagane parametry wyliczane : H+, HCO3-,BE, SO2,
Wymagane parametry aparat zastepczy : H+, pO2,pC0O2,HCO3-,BE, SO2, Na+,K+,Ca++
Wymagane parametry techniczne:
1.mozliwo$¢ wykonania analizy z kazdej probki (krew,dializaty,ptyny z jam ciata) z moziwoscig wyboru opcji sposobu podawania prébki : z kapilary, strzykawki
2.UPS, mozliwos$¢ dwukierunkowej komunikacji softwerowej z podtaczeniem do przynajmniej jednego systemu informatycznego
3.Bezobstugowe elektrody i automatyczne kalibracje

1 Wykonawca/Producent Podac
2 Nazwa i typ urzadzenia Poda¢
3 Kraj pochodzenia Podac
Rok produkcji aparatu ,
4 gtéwnego min. 2017 Reidac
Przewidywana ilosc
wykorzystania CENA . ‘2
Lp Nr katalogowy Nazwa odczynnika niezbednych JEDNOSTKOWA <<>M~_Ho o_mMM_M_A Q VAT % s_wwﬂ.hwn
odczynnikow w NETTO ’
okresie 36 m-C\

W N (=

strzykawki z heparyna litowa |© Pojemnosci nie ok. 1 ml —

balansowang jonami wapnia

kapilary z heparyna litowa |0 pojemnosci 150-250 ul 10800
balansowang jonami wapnia

wytapywacze skrzepéw 5000
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aparat zastepczy

materiat kontrolny
metrykowany z oznaczonymi
poziomami stezen /cisnien/
dla oznaczanych parametréow
na trzech poziomach:

a/ patologicznym wysokim
b/ patologicznym niskim

¢/ normalnym

a b i c po 60 amputek

Materiat kontrolny
metrykowany z oznaczonymi
poziomami stezen /cisnier/
dla oznaczanych parametréw

a-720 amputek

na trzech poziomach: b- 180
a/ patologicznym wysokim
b/ patologicznym niskim
¢/ normalnym c-180
RAZEM
Termin waznosci produktéw od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
) Przewidywana ilos¢ CENA . .
Lp.  |Nr. katalogowy ummm_ﬁmmnmn”% Nmaosw_mam na okres | JEDNOSTKOWA <<>_M_M wmmu% Ol vaT % ﬁw%wn
m- NETT(
L . , . “ 4% .5 .5 7 8
1
4
5
6
7
n
Dzierzawa analizatora parametrow krytycznych cena netto Vat % cena brutto
cena czynszu dzierzawnego/miesiac
cena czynszu dzierzawnego na 36 miesigcy X

Wartoé¢ netto ogdtem pakietu 14 = razem warto$¢ netto odczynnikow i materiatéw ekspoloatacyjnych + cena netto czynszu dzierzawnego analizatora parametrow krytycznych na 36 miesigcy
Warto$¢ brutto ogétem pakietu 14 = razem warto$¢ brutto odczynnikéw i materiatéw ekspoloatacyjnych + cena brutto czynszu dzierzawnego analizatora parametréw krytycznych na 36 miesiecy

Wartos¢ netto ogotem Pakietu 14:
Wartos¢ brutto ogotem Pakietu 14:

Zatgcznik nr 2 do SIWZ
Modyfikacja z dnia 27.04.2018r.
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Pakiet 15. Dzierzawa analizatora immunologicznego z dostawa odczynnikéw i materiatéw zuzywalnych do aparatu dzierzawionego oraz dostawa aparatu zastepczego, instalacja
wirdowki laboratoryjnej z katowym rotorem na co najmniej 36 probéwek nie mniejszych niz 5 ml.

1 Wykonawca/Producent Podac

2 Nazwa i typ urzadzenia Podac

3 Kraj pochodzenia Podac

4 Rok produkgji min. 2014 Poda¢

POTWIERDZENIE
Lp PARAMETRY PARAMETRY (wypeinia Wykonawca) - nalezy odpowiednio
GRANICZNE wskazaé TAK lub NIE

1 Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o réwnie wysokiej czutosci Tak

2 Wydajnos¢ analizatora nie mniejsza niz 60 oznaczen/ godzine Tak

3 Mozliwos$¢ wykonania min 15 oznaczen z jednej probki Tak

4 Szybkos¢ otrzymania wynikdw markeréw kardiologicznych do 10 minut Tak

5 Detektor wykrywania skrzepow i mikroskrzepdw w probce Tak

6 Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamieci aparatu Tak

7 Priorytetowe oznaczanie probek "cito" Tak

8 Mozliwos¢ bezposredniego stosowania prébek pierwotnych Tak

9 System chtodzenia odczynnikdw na poktadzie Tak

10 System zabezpieczajacy przed kontaminacja kolejnych analizowanych probek Tak

11 Co najmniej 6 miesieczna przydatnos¢ do uzycia odczynnikéw i kalibratoréw Tak

12 Wbudowany system kontroli wewnatrzlaboratoryjnej Tak

13 zewnetrzny UPS Tak

14 obstuga serwisowa na koszt Wykonawcy Tak

15 czas reakgji serwisu do 5 godz. Tak

16 czas usuniecia awarii do 12 godzin, Tak

17 Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urzadzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i Tak

zainstalowanie klimatyzatora $ciennego
18 Wykonawca zapewni obstuge serwisowg na swoj koszt. Tak

Uwaga! W kolumnie ,Parametry graniczne” TAK — oznacza bezwzgledny wymég. Brak opisu lub zapis ,Nie” w kolumnie ,Oferowane parametry” bedzie traktowany jako brak danego parametru
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Lp. parametry oceniane ilos¢ punktéw w krytermium parametry techniczne oferowane parametry i funkcje
1 Autom ne monitorowanie stanu odczynnikéw ZOGieNIae; 10,10 ikt
) UhGeatycy Y niezaoferowanie: 0,00 pkt
o ; i zaoferowanie: 10,00 pkt
2 Automatyczne rozcienczenie probki niezaoferowanie: 0,00 pkt
zaoferowanie dla wigcej niz 30 odczynnikéw: 10,00 pkt
zaoferowanie dla 15-30 odczynnikéw: 5,00 pkt
3. Materiat kontrolny wieloparametrowy

zaoferowanie dla 8-14 odczynnikéw: 2,00 pkt

zaoferowanie dla 1-7 odczynnikéw: 0,00 pkt

zaoferowanie systemu zabezpieczajacego przed przeniesieniem z
Wymienne koricdwki w pipetorze zabezpieczajace przed carry-over lub inny prébki na probke: 10,00 pkt

% réwnocenny system zabezpieczajacy przed przeniesieniem z probki na prébke |niezaoferowanie systemu zabezpieczajgcego przed przeniesieniem z
probki na probke: 0,00 pkt
Przewidywana ilo$¢ | Sugerowana przez Cena netto Cena netto oznaczenia z » .
Lp Nazwa oznaczonego Nr katalogowy N....:_..-.s:m:mm <<<xo:w<<nmw ilos¢ Jedniego uwzglednieniem kosztow Cena netto WARTOSC NETTO | Podatek WARTOSC
’ parametru (oznaczen) na okres opakowan na oznaczenia kalibracji, kontroli i jednego op. (kol. 4 x 7) VAT % BRUTTO
36 m-cy okres 36 m-cy materiatéw zuzywalnych

1 TSH
2 FT3 6 000
3 Ft4 8 700
4 HCG total 2 600
5 Troponina- ultraczuta o

REowa co :.&33_3 obow 11200

ng/ml, i czasie oznaczenie

nie dtuzszym niz 10 minut
6 PSA 7 200
7 Ca 125 1 500
8 Prokalcytonina 6 300
9 IgE total 1 000
10 HBs Ag 2 100
11 Toxo IgG 1 700
12 Toxo IgM 1 900
13 NT pr BNP 1700
14 Anty HCV 2 100
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15 CMV IgG 800
16 CMV IgM 800
17 Anty TPO 2200
18 anty Tg 800
19 HIV Ag i anty HIV 2 000
20 HE4 1200
21 insulina 2 000
22 witamina D3 3 600
23 progesteron 2 100
24 prolaktyna 1 300
25 WIT B12 1 800
n Materiaty

zuzywalne
n Kontrole

i klaibratory
X WARTOSC OGOLEM x pe x x X X x

UWAGA! Jesli dana pozycja wymaga produktow objetych rozna stawka podatku vat, naleZy podac je oddzielnie tak, aby umozliwic Zamawiajagcemu sprawdzenie prawidtowosci obliczeri wartosci

Dzierzawa analizatora immunologicznego, urzadzenia cena netto Vat % cena brutto
cena czynszu dzierzawnego/miesiac
cena czynszu dzierzawnego na 36 miesigcy X

Termin waznosci produktéw od momentu dostawy - min. 6 m-cy.

Wykonawca przedstawi ilos¢ oraz koszty kalibratoréw, kontroli i materiatéw eksploatacyjnych koniecznych do oznaczen wykazanych w tabeli parametréw

Wartoé¢ netto ogdtem pakietu 15 = razem warto$¢ netto odczynnikdw i materiatéw zuzywalnych + cena netto czynszu dzierzawnego analizatora immunologicznego na 36 miesigcy
Wartoé¢ brutto ogétem pakietu 15 = razem warto$¢ brutto odczynnikéw i materiatéw zuzywalnych + cena brutto czynszu dzierzawnego analizatora immunologicznego na 36 miesigcy

Wartos¢ netto ogotem Pakietu 15:
Wartos¢ brutto ogotem Pakietu 15:
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Pakiet 21. BAKTERIOLOGIA. Dzierzawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji drobnoustrojow i okreslenia lekowrazliwosci (z zestawem
komputerowym i drukarkq) wraz z dostawa odczynnikéw i materiatéw zuzywalnych do aparatu dzierzawionego.

1 Wykonawca/Producent Podac
2 Nazwa i typ urzadzenia Podac
3 Kraj pochodzenia Podac
4 Rok produkcji min. 2012 Podac
POTWIERDZENIE
Lp WYMAGANE PARAMETRY Parametry graniczne (wypetinia Wykonawca) - nalezy
odpowiednio wskaza¢ TAK lub NIE
1 Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych: minimum 15 tak
) System ztozony z modutu inkubacyjno-pomiarowego, drukarki UPS'u oraz urzadzenie do pomiaru gestosci tak
zawiesiny bakteryjnej
3 Mozliwos¢ jednoczesnej inkubacii i analiz wraz z antybiogramami zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego tak
" System wyposazony w komputer bedacy integralng czescig catosci, umozliwiajgcy rejestracje i tak
przechowywanie danych o pacjentach, odczyt i automatyczng transmisje wynikéw oraz ich interpretacje
5 Mozliwo$¢ osobnego wykonania identyfikacji lub antybiogramu tak
6 Aparat powinien mie¢ mozliwo$¢ dwukierunkowej transmisji danych tak
7 Automatyczny przebieg analiz tak
8 Identyfikacja drobnoustrojéw: bakterie Gram-ujemne, Gram dodatnie Neisseria/Haemophilus , bakterie tak
beztlenowe i Corynebacterium , grzybéw deozdzopodobnych
9 Oznaczenie lekowrazliwosci bakterii Gram-ujemnych, bakterii Gram-dodatnich oraz grzybéw tak
drozdzopodobnych
10 Sredni czas identyfikacji wiekszosci bakterii 6-8 godzin tak
11 Sredni czas oznaczania lekowrazliwosci wiekszosci bakterii 6-8 godzin tak
12 Wynik wrazliwosci podawany w wartosciach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R ) tak
13 Interpretacja wynikéw lekowrazliwosci w oparciu o wytyczne EUCAST oraz CLSI tak
14 Nmmiw:w.oiwi System mx_.um;.0<<< (AES) przygotowany w oparciu o baze wiedzy zawierajgca dane ze $wiatowych k
publikacji naukowych, zawierajgcy aktualne wytyczne EUCAST-u
15 Mozliwos$¢ definiowaniai wprowadzania do systemu komentarzy przez uzytkownika tak
16 Wykaz rodzajow testéw do identyfikacji i lekowrazliwosci w zataczniku do Pakietu nr 33 tak

Uwaga! W kolumnie ,Parametry graniczne” TAK — oznacza bezwzgledny wymaég. Brak opisu lub zapis ,Nie” w kolumnie , Oferowane parametry” bedzie traktowany jako brak danego
parametru konfiguracji przedmiotu zaméwienia. Niespeinienie chocby jednego z warunkéw granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
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Dzierzawa automatycznego analizatora bakteriologicznego do identyfikacji i okreslania lekowrazliwosci zawiera:
1. Dostawe i instalacje analizatora bakteriologicznego
2. Uruchomienie, bezptatne przeszkolenie pracownikéw Laboratorium obstugujgcych dzierzawiony analizator
3. Bezplatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie bezptatnych przegladéw wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej
4. Zapewnienie czesci zamiennych potrzebnych do prawidtowego funkcjonowania dzierzawionego analizatora
5. Gotowos¢ serwisu technicznego w przypadku awarii nie moze przekroczy¢ 24 godzin, a usuniecia awarii - 48 godzin przez 7 dni w tygodniu (od momentu zgtoszenia).
6. Niezmienno$¢ cen dzierzawy analizatora bezwzglednie ma obowigzywa¢ przez caly okres, tj. 36 miesiecy od daty dostarczenia, uruchomienia oraz bezptatnego przeszkolenia pracownikéw Laboratorium
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Warto$é netto ogétem pakietu nr 21:}
Wartos¢ brutto ogétem pakietu nr 21:}

uqﬂmwﬁ_wmh _ uﬁﬂzwm%w.\ Przewidywana iloé¢ Cena cena jedne
) e . - . na go A
LP OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Sposob jego | stanie do uzycia Nmaos_wn_m uma:o.mﬁxosm o nmmﬁos\. W Nt opakowania Watnee netia | Poctelc Wartos¢ brutto
ke . sztuk/testow na | netto jednego | opakowaniu katalogowy (kol. 6 x 7) VAT %
onfekcjonowa | od momentu Skree 5% e netto
nia dostawy res 36 m-cy estu
. 2 & 4 .
.F__._.me\:wm :_amsgw_xme_ pateczek Gram- opakowanle rile
4 (Enterobacteriaceae, niefermentujace: E_m”MMQﬂN 23" min. G:tlesiacy 2000
Pseudomonas,Acinetobacter)
: S opakowanie nie
Testy do identyfikacji ziarniakdw Gram{ . a5 : P
A dodatnich (gronkowce paciorkowce) e e 45| G- Besiory 1200
testow
; s opakowanie nie
Testy do identyfikacji : p - i
3 Neisseria/Haemophilus wigksze .:_N 25 |min. 6 miesiecy 180
testow
. i .. |opakowanie nie
4 Testy do identyfikacji drobnoustrojéow wieksze niz 25 |min. 6 miesiecy 120
beztlenowych :
testow
S « < opakowanie nie
5 ,_,mm.Q .n_o sty igrybas wieksze niz 25 [min. 6 miesiecy 120
drozdzopodobnych g
testow
S opakowanie nie
6 Testy an lekowrazliwosci dla pateczek wieksze niz 25 |min. 6 miesiecy 900
Gram-ujemnych ,
testow
S opakowanie nie
Testy do lekowrazliwosci dla ; i ; s
¢ ziarniakdw Gram-dodatnich wigksze e 43 | min 6 frieslacy L
testow
sii e opakowanie nie
8 ﬁme .ao ihketma Alvoest 01 200w wigksze niz 25 |min. 6 miesiecy 120
drozdzopodobnych b
testow
Materiaty zuzywalne: ilos¢ adekwatna : - podaje Wykonawca:
2 do przewidywanych ilosci testow LD
X WARTOSC OGOLEM X X X X X X X X
Dzierzawa analizatora cena netto Vat % cena brutto
cena czynszu dzierzawnego/miesigc
cena czynszu dzierzawnego na 36 m-cy X



Pakiet 23. BAKTERIOLOGIA. Dzierzawa i instalacja analizatora bakteriologicznego do posiewu krwi, plynu mézgowo-
ustrojowych z dostawa odczynnikéw oraz zewnetrznego UPS.
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rdzeniowego i innych ptynow

Wykonawca/Producent Podac

Nazwa i typ urzadzenia Podac

Kraj pochodzenia Podac

1
2
3
4

Rok produkgji min. 2012 Podac

WYMAGANE PARAMETRY APARATU I PODL0OZ

POTWIERDZENIE
(wypetnia Wykonawca) - nalezy
odpowiednio wskazaé TAK lub NIE

Hodowla i detekcja drobnoustrojéw w obrebie jednego aparatu

System dzwiekowej i graficznej sygnalizacji préb dodatnich

Mozliwo$¢ zmiany wymaganaego czasu hodowali dla uzyskania

A WIN |-

Mozliwosc podglad przebiegu wzrostu drobnoustrojéw w trakcie
inkubagji

Metody wykrywania drobnoustrojow : detekcja produkcji/zuzycia
COZ, H2, N2, O2 lub_kolorymetryczna lub fluorescencjyjna

Dostepnos¢ podiozy tlenowych i beztlenowych ,pediatrycznych
wymagajgcych miejszonych ilos¢i materiatu biologicznego oraz
podtozy z inhibitorami lub neutralizatorami antybiotykdw

Mozliwo$¢ hodowli bakterii i grzybéw w jednym podtozu

Data waznosci podi6zy minimum 6 miesiecy

Bezpfatny serwis w trakcie trwania umowy zawieracjgcy naprawy,
zapewnienie czg$¢i zamiennych oraz wykonywanie przeglagdow
wraz z zapewnieniem gwarancji technicznej

10

Gotowos¢ serwisu technicznego w przypadku awarii nie moze

tygodniu (od momentu zgtoszenia)

przekroczy¢ 24 godzin, a usuniecia awarii - 48 godzin przez 7 dni w

11

Bezpfatny serwis w trakcie trwania umowy, tj. wykonywanie

bezpfatnych przeglagdéw

Uwaga! W kolumnie ,,Parametry graniczne” TAK - oznacza bezwzgledny wymég. Brak opisu lub zapis ,,Nie” w kolumnie »Oferowane parametry” bedzie traktowany jako brak danego

parametru konfiguracji przedmiotu zaméwienia. Niespetnienie choéby jednego z warunkéw granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
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vﬂ.m%nxém:m Cena Wartodé
Lp rodzaj podioza Numer katalogowy ilos¢ zamowienia | jednostko netto Podatek | Wartos¢
sztuk na okres wa (kol. 6 x 7) VAT % brutto
36 m-cy netto/szt. '
1 Podtoza tlenowe dla dorostych w trakcie 1200
antybiotykoterapii
2 Podtoza beztlenowe dla dorostych w 1200
trakcie antybiotykoterapii
3 Podtoza pediatryczne w trakcie 800
antybiotykoterapii
X WARTOSC OGOLEM X X X X
Dzierzawa analizatora Liczba optat cena netto Vat % cena brutto
cena czynszu dzierzawnego/miesigc 36
cena czynszu dzierzawnego za okres 36 m-cy X X

Wartos$é netto ogotem pakietu nr23:}
Warto$é brutto ogétem pakietu nr 23:}]




